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1. Introduction 
 

1.1. Date et historique de validation 
La méthode RIDASCREEN Salmonella a été validée le 30 juin 2008 selon le référentiel 
ISO 16140 (2003) sous le numéro d’attestation RBP–31/01–06/08. La méthode a été 
reconduite en mai 2012 et en mars 2016. 
 
Les résultats d’une étude comparative, réalisée selon le référentiel EN ISO 16140 (2003), 
avaient été présentés en mai 2007 pour la validation AFAQ AFNOR du test Ridascreen 
Salmonella. 
A la lumière des résultats obtenus, le Bureau Technique avait émis un avis défavorable. 
L’analyse des résultats discordants avait montré que la méthode alternative et la 
méthode de référence étaient statistiquement différentes et quelques souches de 
Salmonella n’avaient pas été détectées par le test. 
 
Rappels des résultats obtenus 
332 échantillons avaient été analysés. Cinq catégories avaient été étudiées : produits 
carnés, produits laitiers, produits de la mer et végétaux, produits divers et produits 
d’alimentation animale. L’exactitude obtenue était de 97%, la sensibilité relative de 95% 
et la spécificité relative de 99%. Neuf résultats discordants avaient été obtenus : 1 
résultat positif supplémentaire et 8 résultats faux négatifs. Ces résultats avaient mis en 
évidence un manque de sensibilité de la méthode. 
 
Concernant l’étude d’inclusivité, 3 souches de Salmonella n’avaient pas été détectées. Il 
s’agissait de deux souches appartenant à la sous-espèce de Salmonella enterica arizonae 
et d’une souche du sérovar Kedougou.  
Cinq souches avaient donné un résultat négatif pour un taux de contamination initial de 
l’ordre de 80 UFC dans 225 mL. Il s’agissait d’une souche de S. Bredeney (S10 – Rôti de 
dinde cru), de deux souches de S. Hadar isolées à partir de volailles (S7 et S12) et de 2 
souches de S. Kottbus (S13 et S14, isolées respectivement à partir de jardinière de 
légumes et de dinde crue). Cependant, ces souches avaient été détectées avec un taux 
d’inoculation proche de 1000 CFU dans 225 mL. 
 
Modification apportée au protocole 
De manière à augmenter la sensibilité du test, le fabricant avait apporté une modification 
au niveau du protocole de la méthode alternative. L’étape d’amplification avait ainsi été 
allongée à 5,5 heures minimum pour tous produits, contre 4 heures initialement (sauf 
produits laitiers à base de lait cru). 
 
Un nouveau projet d’étude comparative avait été présenté en juillet 2007 en demandant 
la validation de la méthode pour l’ensemble des produits d’alimentation humaine et 
animale ainsi que les échantillons d’environnement. 
 
Le temps d’incubation ayant changé par rapport à la première étude, le Bureau 
Technique avait souhaité que l’intégralité de l’étude d’exactitude soit réalisée (sauf pour 
les produits laitiers à base de lait cru car ce protocole avait déjà été appliqué). Le 
laboratoire expert avait proposé d’analyser des échantillons de même type que ceux 
ayant entraîné des résultats discordants comme par exemple des échantillons de farine 
animale, viande pour animaux, sésame, coule d’œuf. 
 
Concernant l’étude de sensibilité sur produit, le Bureau Technique avait accepté de 
conserver les résultats obtenus lors de la première étude et de compléter le niveau de 
détection relatif avec les échantillons de l’environnement. 
 
Pour l’étude d’inclusivité, Le Bureau Technique avait permis de conserver les résultats 
précédents avec un complément d’essais en utilisant d’autres souches de S. Kedougou et 
S. arizonae. 
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1.2. Principe de la méthode alternative 
Le test RIDASCREEN Salmonella est basé sur une réaction immuno-enzymatique de type 
ELISA après amplification. Le protocole de la méthode RIDASCREEN Salmonella est 
représenté dans la figure 1. 
 
Les échantillons enrichis sont distribués dans les puits de la microplaque préalablement 
identifiés. Hautement spécifiques, les anticorps coatés capturent de manière sélective les 
salmonelles présentes. 
Les lavages permettent d’éliminer toute substance non spécifique. Les cellules capturées 
vont alors se multiplier après incubation dans un bouillon d’enrichissement (bouillon 
Salmonella) jusqu’à atteindre un niveau détectable. 
Les anticorps marqués par une enzyme spécifiques aux salmonelles (conjugué) sont alors 
ajoutés. La présence des salmonelles est révélée par la dégradation du substrat par 
l’enzyme du conjugué, qui se traduit par une coloration bleue avant l’ajout de la solution 
stop. 
Les résultats peuvent être lus visuellement ou par un lecteur de microplaque. 
 

ETAPE 1 : PRE-ENRICHISSEMENT 
X g (mL) d’échantillon + 9 X mL d’eau peptonée tamponnée 

Incubation à (37±1) °C de 16 à 20 heures 
 

ETAPE 2 : CAPTURE DES CELLULES 
Transfert de 100 µL de la suspension mère incubée et des contrôles (positif et négatif) 

dans différents puits de la microplaque  
Incubation à (37±1) °C pendant 30 minutes 

 
LAVAGE 

Ajout de 300 µL de la solution de lavage préchauffée à 37 °C pour un rinçage des puits 
(l’opération est répétée 7 fois) 

 
ETAPE 3 : AMPLIFICATION 

Ajout de 250 µL d’un bouillon (bouillon Salmonella) 
Incubation à (37±1) °C pendant 5,5 à 6 heures 

 
TRANSFERT 

Transfert du bouillon enrichi de l’ensemble des puits dans une nouvelle plaque 
La plaque est conservée pour la confirmation des résultats présumés positifs 

 
ETAPE 4 : CONJUGUE 

Ajout de 100 µL de conjugué dans chaque puits 
Incubation pendant 30 minutes à (37±1) °C 

 
LAVAGE 

Ajout de 300 µL de la solution de lavage préchauffée à 37 °C pour un rinçage des puits 
(l’opération est répétée 7 fois) 

 
ETAPE 5 : SUBSTRAT 

Ajout de 100 µL de substrat dans chaque puits 
Incubation à température ambiante (20-25 °C) et à l’obscurité pendant 15 minutes 

Ajout 100 µL de solution d’arrêt dans chaque puits 
 

ETAPE 6 : LECTURE 
Lire les résultats à l’œil nu ou au moyen d’un lecteur de D.O.  

Si le test est positif, une confirmation doit être réalisée à partir du bouillon Salmonella. 
Les tests classiques doivent être réalisés, après purification, selon les méthodes 

normalisées (NF, EN ou ISO) 
Figure 1 : protocole de la méthode alternative 
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 Lecture des résultats 
Lecture visuelle 
Contrôle positif : couleur jaune 
Contrôle négatif : incolore ou jaune très clair 
-un échantillon est considéré présumé positif lorsque les contrôles sont valides et 
l’échantillon est significativement plus coloré que le contrôle négatif sans être 
obligatoirement aussi coloré que le contrôle positif. 
-un échantillon est considéré négatif lorsque les contrôles sont valides et l’échantillon est 
moins ou aussi coloré que le contrôle négatif. 
 
Avec lecteur de microplaque 
Lecture automatique (450 ± 10) nm avec un filtre de référence à (620 ± 10) nm 
D.O. du contrôle négatif < 0,150 
D.O. du contrôle positif ≥ 1,000 

- Un échantillon est considéré présumé positif lorsque les contrôles sont valides et 
sa densité optique > 0,200 

- Un échantillon est considéré douteux lorsque les contrôles sont valides et sa 
densité optique est comprise entre 0,185 et 0,200. 

- Un échantillon est considéré négatif lorsque les contrôles sont valides et sa 
densité optique est < 0,185 

 
Confirmation des résultats positifs 
Les résultats présumés positifs et douteux sont confirmés par un isolement sur géloses 
sélectives (Hektoën et XLD) à partir du bouillon Salmonella, suivi de tests biochimiques 
et sérologiques. 
Remarque : En cas d’absence de colonies suspectes ou en cas de présence d’une flore 
interférente sur les milieux sélectifs, un repiquage de 0,1 mL du bouillon Salmonella en 
bouillon RVS est réalisé. Le bouillon sélectif est incubé (24±3) heures à (41,5±1)°C 
avant isolement sur les géloses XLD et HEKTOEN. 
 

1.3. Méthode de référence à laquelle la méthode alternative a été 
comparée 

La méthode de référence est la norme NF EN ISO 6579 (2002) : méthode horizontale 
pour la recherche des Salmonella spp. Le protocole de la méthode est présenté dans 
l’annexe 1. 
 

1.4. Domaine d’application 
Le domaine d’application concerne tous les produits d’alimentation humaine et animale 
(hors échantillons de production primaire), ainsi que les échantillons d’environnement. 
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2. Principaux résultats obtenus lors de la validation initiale 
L’ensemble des essais effectués avec la méthode alternative a été réalisé avec la limite 
inférieure de temps d’incubation. Les confirmations selon la méthode de référence ont 
été réalisées pour tous les résultats présumés positifs. 
 

2.1. Résultats de l’étude comparative des méthodes 
 

2.1.1. Exactitude, spécificité et sensibilité relatives 
L’objectif de cette étude est d’évaluer les performances des deux méthodes sur des 
échantillons contaminés ou non contaminés.  
Les analyses sont réalisées en simple par les 2 méthodes et les échantillons sont répartis 
dans les principales catégories de produits alimentaires et prélèvement d’environnement. 
 
Les résultats positifs avec la méthode alternative ainsi que les résultats discordants sont 
confirmés selon le protocole de la méthode de référence. 
 

 Nombre et nature des échantillons 
377 échantillons ont été analysés, les catégories et les types de matrices sont répertoriés 
dans le tableau 1. 
 

Catégories Types Nombre de 
positifs* 

Nombre de 
négatifs Total 

Produits carnés 

Viandes crues 
Volaille 
Charcuteries 

12 
14 
7 

21 
8 
7 

33 
22 
14 

Total 33 36 69 

Produits laitiers 

Fromages pasteurisés 
Laits traités et poudres de lait 
Fromages au lait cru /lait cru 

3 
9 

20a 

12 
11 
9a 

15 
20 
29a 

Total 32 32 64 

Produits de la mer et 
végétaux 

Poissons et crustacés  
Végétaux prêts à consommer  
Végétaux crus 

13 
14 
5 

22 
4 
4 

35 
18 
9 

Total 32 30 62 

Produits divers 

Ovo-produits 
Pâtisseries 
Plats cuisinés 

15 
12 
3 

12 
5 
13 

27 
17 
16 

Total 30 30 60 

Alimentation animale 

Farines, granulés et croquettes 
Pâtées (anx domestiques) 
Viandes 

23 
6 
3 

18 
6 
5 

41 
12 
8 

Total 32 29 61 

Echantillons 
d’environnement 

Eaux diverses 
Prélèvements de surface 
Ecouvillons de siphons, égouts 

7 
20 
2 

10 
12 
10 

17 
32 
12 

Total 29 32 61 

Total 188 189 377 

Tableau 1 : nature et nombre d’échantillons analysés (* : résultats positifs par l’une ou l’autre des 
méthodes, a : résultats obtenus lors de la première étude) 
 

 Protocole d’essai 
Des contaminations artificielles ont été réalisées à l’aide de souches stressées selon les 
exigences de la norme EN ISO 16140 (2003) et selon les exigences du Bureau Technique 
en vigueur. Les échantillons contaminés, les souches et les stress appliqués sont 
renseignés dans les tableaux de l’annexe 2. 
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Les contaminations artificielles ont été réalisées sur 142 échantillons, soit 75,5% 
d’échantillons artificiellement contaminés (le nombre d’échantillons naturellement 
contaminés étant de 46). 
 

 Résultats 
Les différents échantillons analysés et le résultat obtenu pour les deux méthodes sont 
résumés dans l’annexe 3. 
 
Les couples de résultats des méthodes de référence et alternative par catégories 
d’échantillons sont présentés dans les tableaux suivants. 
 

Catégorie Réponse Méthode de référence 
positive (R+) 

Méthode de référence 
négative (R-) 

Produits 
carnés 

Méthode alternative 
positive (A+) PA= 33 PD= 0 

Méthode alternative 
négative (A-) ND= 0 NA= 36 

PPNA = 11 

Produits de 
la mer et 
végétaux 

Méthode alternative 
positive (A+) PA= 31 PD= 0 

Méthode alternative 
négative (A-) ND= 1 NA= 30 

PPNA = 5 

Produits 
laitiers 

Méthode alternative 
positive (A+) PA= 31 PD= 0 

Méthode alternative 
négative (A-) ND= 1 NA= 32 

PPNA = 3 

Produits 
divers 

Méthode alternative 
positive (A+) PA= 28 PD= 0 

Méthode alternative 
négative (A-) ND= 2 NA= 30 

PPNA = 3 

Alimentation 
animale 

Méthode alternative 
positive (A+) PA= 31 PD= 1 

Méthode alternative 
négative (A-) ND= 0 NA= 29 

PPNA = 1 

Echantillons 
d’environne

ment 

Méthode alternative 
positive (A+) PA= 29 PD= 0 

Méthode alternative 
négative (A-) ND= 0 NA= 32 

PPNA = 6 

Tous 
produits 

Méthode alternative 
positive (A+) PA= 183 PD= 1 

Méthode alternative 
négative (A-) ND= 4 NA= 189 

PPNA = 29 
Tableau 3 : résultats des essais pour les deux méthodes (PA : accord positif, NA : accord négatif, 
ND : déviation négative, PD : déviation positive, PP : présumé positif avant confirmation, A+/R+ : 
positif confirmé, A-/R- : négatif immédiat et négatif après confirmation quand présumé positif) 
 
L’ensemble des résultats obtenus permet de calculer l’exactitude relative, la spécificité 
relative et la sensibilité relative de la méthode alternative (tableau 4). L’annexe 4 
présente les limites de confiances. 
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Catégorie de 
produit PA NA ND PD N 

Exactitude 
relative AC 

(%) 

N+ 
 

Sensibilité 
relative 
SE (%) 

N- 
Spécificité 

relative 
SP (%) 

Produits carnés 33 36 0 0 69 100 33 100 36 100 

Produits de la mer 
et végétaux 31 32 1 0 64 98 32 97 32 100 

Produits laitiers 31 30 1 0 62 98 32 97 30 100 

Produits divers 28 30 2 0 60 97 30 93 30 100 

Alimentation 
animale 31 29 0 1 61 98 31 100 30 97 

Echantillons 
d’environnement 29 32 0 0 61 100 29 100 32 100 

Total 183 189 4 1 377 99 187 98 190 99 

Tableau 4 : exactitude relative, sensibilité relative et spécificité relative de la méthode alternative 
 
La sensibilité des deux méthodes a été recalculée en tenant compte de l’ensemble des 
positifs confirmés (incluant les positifs supplémentaires de la méthode alternative) ; les 
résultats sont présentés dans le tableau 5. 
 

 Méthode alternative Méthode de référence 

Sensibilité (PA + PD) / (PA + PD + ND) = 98% (PA + ND) / (PA + PD + ND) = 99% 

Tableau 5 : sensibilité des deux méthodes incluant tous les positifs confirmés 
 

 Analyse des résultats discordants 
Cinq résultats discordants ont été obtenus entre la méthode alternative et la méthode de 
référence. 
Selon l’annexe F de la norme NF EN ISO 16140, le nombre de discordants étant inférieur 
à 6, aucun test statistique ne peut être réalisé pour comparer les deux méthodes et les 
deux méthodes sont considérées comme équivalentes. 
 
Echantillon LN30 /RD 1116 (ND) 
Il s’agit d’un échantillon de fromage au lait cru (Maroilles) artificiellement contaminé par 
une souche de S. Agona stressée. La méthode alternative a donné un résultat négatif et 
les isolements réalisés à partir du bouillon Salmonella n’ont pas mis en évidence la 
présence du germe recherché. Dans ce cas, il s’agirait d’un manque de sensibilité de la 
méthode. Ce résultat a été obtenu lors de la première étude. 
 
Echantillon MP25 /RD 1658(ND) 
Il s’agit d’un échantillon de salade de fruits frais artificiellement contaminé par une 
souche de S. Poona stressée. Le test Ridascreen a donné un résultat négatif alors que la 
méthode de référence a mis en évidence la présence de Salmonella. Des colonies 
caractéristiques ont été retrouvées à partir du bouillon Salmonella, uniquement sur le 
milieu Hektöen. La mesure du pH du bouillon de pré-enrichissement (eau peptonée 
tamponnée) après incubation étant de 4,7, l’eau peptonée doublement tamponnée est 
recommandée pour ce type d’échantillon. Un pH bas empêcherait d’atteindre le seuil de 
détection de la méthode alternative. 
 
Echantillon OP16 /RD 1649(ND) 
Il s’agit d’un échantillon de cheese cake artificiellement contaminé par une souche de S. 
Yoruba stressée. La méthode de référence a donné un résultat positif alors que la 
méthode alternative a donné un résultat négatif (même si la valeur de DO est proche du 
seuil : 0,172). Des colonies caractéristiques ont été retrouvées à partir du bouillon 
Salmonella. 
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Le niveau de détection de la méthode alternative semble ne pas avoir été atteint. Le taux 
d’inoculation de cet échantillon était de 6 CFU dans 25 g de produit. 
 
Echantillon OP23 /RD 1570 (ND) 
Il s’agit d’un échantillon d’éclair au chocolat artificiellement contaminé par une souche de 
S. Havana stressée. La méthode alternative a donné un résultat négatif. Les isolements 
réalisés à partir du bouillon Salmonella n’ont mis en évidence aucune colonie 
caractéristique sur les géloses sélectives. La méthode de référence a permis de retrouver 
Salmonella uniquement à partir du bouillon RVS. Dans ce cas aussi, il semblerait que le 
seuil de sensibilité de la méthode alternative n’ait pas été atteint. 
 
Echantillon AP8 /RD 1251 (PD) 
Il s’agit d’un échantillon de farine animale naturellement contaminé. La méthode 
alternative a donné un résultat positif alors que la méthode de référence n’a pas mis en 
évidence la présence de Salmonella. Les isolements à partir des bouillons Salmonella ont 
permis de retrouver le germe cible seulement à partir du milieu Hektoën. 
 
 
Echantillons positifs par la méthode alternative non confirmés 
Le taux d’échantillons positifs non confirmés est de 15,3%. 
29 échantillons ont donné un résultat présumé positif par la méthode alternative et 
négatif par la méthode de référence. Les confirmations n’ont pas permis de mettre en 
évidence la présence de Salmonella. Quelques colonies suspectes ou présentes sur les 
milieux sélectifs ont été testées en culture pure. 
 
Pour certains échantillons, il a été possible de mettre en évidence une réaction croisée 
avec des souches appartenant à la famille des entérobactéries : 

- Citrobacter freundii (échantillons RD1525 : Tomme de chèvre, RD 1497 : Siphon 
évier, RD 1298 : Chou-fleur, RD 1304 : carottes râpées nature)  

- Escherichia coli (échantillons RD 1449 : mélange de poulet mariné, RD577 : 
poitrine d’agneau, RD 1265 : Foie de porc, RD 1252 : Dés de poulet). 

- Enterobacter cloacae (échantillon RD1306 : Melon) 
 

 Lecture visuelle du test de la méthode alternative 
La lecture visuelle a été effectuée selon 2 modalités : 

- une 1ère lecture 15 minutes après l’ajout du substrat. L’échantillon est présumé 
positif si une coloration bleue apparaît. 

- Une seconde lecture après ajout de la solution d’arrêt. L’échantillon est présumé 
positif si une coloration jaune apparaît. 

 
De plus, une lecture automatique a également été effectuée à 450 nm. 
 
L’ensemble des essais a permis de conclure qu’il y avait une parfaite concordance entre 
la lecture visuelle après ajout de la solution d’arrêt et la lecture automatique. Pour des 
valeurs de DO proches du seuil 0,180-0,200, la coloration bleue n’est pas discernable 
tandis qu’une coloration jaune apparaît après l’addition de la solution stop. 
 

2.1.2. Niveau de détection relatif de la méthode alternative et la 
méthode de référence 

L’objectif est de déterminer la concentration minimale de Salmonella spp détectable dans 
un aliment ou produit par les deux méthodes. 
 
Les résultats bruts sont résumés dans l’annexe 5. 

 
 Protocole d’essai 

Six couples matrice - souche de Salmonella spp ont été testés. Ils sont présentés dans le 
tableau 6. 
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Souche (Origine) Aliment ou produit Flore totale (UFC/g 
ou UFC/mL) 

S.Typhimurium (viande hachée) Viande hachée 1,7.107 
S. Dublin (Lait) Lait cru 8,0.103 
S. Enteritidis (Moules) Filet de lieu noir 5,4.104 
S. Enteritidis (Ovoproduit) Œufs entiers 2,8.101 
S. Infantis (Farine de viande) Pâtée pour chat 1,8.103 
S.Typhimurium (table de découpe) Eau de process 1,4.103 
Tableau 6 : couple « souche-matrice » du niveau de détection relatif 
 
Cinq à six niveaux de contamination ont été testés dont le contrôle négatif.  
Six réplicats ont été réalisés pour chaque niveau. Les contaminations ont été réalisées 
directement dans les bouillons de pré-enrichissement pour chaque méthode, avant 
incubation. 
 
Des suspensions d’environ 10 cellules par mL (suspension initiale) ont été préparées. A 
partir de la suspension initiale, des volumes de 0,3 mL et 0,1 mL sont prélevés pour 
contaminer 25 g ou mL de matrice pour les deux premiers niveaux. En parallèle, la 
suspension initiale est diluée au 1/2 et au 1/4. Un volume de 0,1 mL de ces 2 
suspensions est prélevé pour contaminer 25 g ou mL de matrice. Pour l’ensemble des 
niveaux de contamination, l’homogénéité des inoculi est vérifiée par 30 dénombrements 
en gélose TSA et le calcul de l’intervalle de confiance selon la loi de Poisson est calculé. 
 

 Résultats 
Les limites de détection pour chacune des méthodes et pour chaque catégorie de 
produits sont résumées dans les tableaux 7 et 8. 
 

  Niveau de détection relatif selon le test de 
Spearman-Kräber (cellules dans 25 g ou mL) 

Souche 
(Origine) Matrice Méthode de 

référence (*) Méthode alternative 

S.Typhimurium Viande hachée 0,567 [0,386 ; 0,833] 0,778 [0,459 ; 1,320] 
S. Dublin Lait cru 0,687 [0,351 ; 1,346] 0,687 [0,351 ; 1,346] 

S. Enteritidis Filet de lieu noir 0,719 [0,490 ; 1,057] 0,660 [0,449 ; 0,969] 
S. Enteritidis Œufs entiers 0,713 [0,486 ; 1,047] 0,713 [0,486 ; 1,047] 
S. Infantis Pâtée pour chat 0,766 [0,452 ; 1,300] 0,870 [0,538 ; 1,407] 

S. Typhimurium Eau de process 0,493 [0,370 ; 0,658] 0,458 [0,343 ; 0,611] 
Tableau 7 : niveau de détection relatif (3 chiffres significatifs) 
 

  
Niveau de détection relatif selon le 
test de Spearman-Kräber (cellules 

dans 25 g ou mL) 

Souche (Origine) Matrice Méthode de 
référence (*) 

Méthode 
alternative 

S.Typhimurium Viande hachée 0,6 [0,4 ; 0,8] 0,8 [0,5 ; 1,3] 
S. Dublin Lait cru 0,7 [0,4 ; 1,3] 0,7 [0,4 ; 1,3] 

S. Enteritidis Filet de lieu noir 0,7 [0,5 ; 1,1] 0,7 [0,4 ; 1,0] 
S. Enteritidis Œufs entiers 0,7 [0,5 ; 1,0] 0,7 [0,5 ; 1,0] 
S. Infantis Pâtée pour chat 0,8 [0,5 ; 1,3] 0,9 [0,5 ; 1,4] 

S. Typhimurium Eau de process 0,5 [0,4 ; 0,7] 0,5 [0,3 ; 0,6] 
Tableau 8 : niveau de détection relatif (1 chiffre significatif) 
 

 Conclusion 
La limite de détection de la méthode alternative varie de 0,3 à 1,4 CFU /25 mL (g) et 
celle de la méthode de référence varie de 0,4 à 1,3 CFU /25 mL (g) pour l’ensemble des 
catégories. 
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2.1.3. Sélectivité 
L'objectif de cette étape est de s'assurer que toutes les souches de Salmonella spp sont 
détectées par la méthode alternative (inclusivité) et qu’il n’existe pas de réaction croisée 
avec les souches non Salmonella (exclusivité).  
 

 Protocole d’essai 
Souches cibles : les souches testées subissent 2 repiquages successifs avant leur 
utilisation. Le dernier repiquage est réalisé dans l’eau peptonée tamponnée. Le niveau 
d’inoculation est de 100 ± 50 CFU par 225 mL pour les souches cibles.  
Pour les souches non cibles, les souches testées ont subi 2 repiquages successifs avant 
leur utilisation. Le dernier repiquage est réalisé dans le bouillon non sélectif TSB. Le 
niveau d’inoculation est d’environ 106 CFU/mL. 
 

 Résultats 
Les résultats sont présentés dans l’annexe 6. 
Les résultats de 57 souches cibles (détectées lors de la première étude comparative) ont 
été conservés. Dix-huit autres souches cibles ont été testées avec le nouveau protocole. 
La totalité des souches a été détectée par la méthode alternative. 
 
Les trente-trois souches non cibles ont été testées lors des deux études comparatives 
réalisées. 
 
Deux souches ont donné un résultat positif par la méthode alternative : il s’agit de deux 
souches de collection de Citrobacter freundii (R35 : CIP 5362 et R40 :ATCC 8090). Les 
premiers essais avaient déjà mis en évidence une réaction croisée avec ces mêmes 
souches. Une réaction positive est également obtenue lorsque le protocole complet de la 
méthode alternative est appliqué. 
 

 Complément d’étude 
Un complément d’étude de sélectivité a été réalisé lors de la reconduction de 2012 pour 
inclure les souches cibles et les souches non cibles décrites dans les exigences AFNOR en 
vigueur. 
Le protocole utilisé était identique à celui décrit dans le paragraphe 2.1.3 Sélectivité. 
 
Les résultats bruts sont présentés en annexe 6. 
 
Les souches cibles testées sont présentées ci-dessous : 
 

Souche Origine Code 

Mbandaka  Pintadeau SAL.1.85 

Manhattan  Bovin SAL.1.84 

Blockley  Environnement élevage poule SAL.1.185 

Napoli  Canard SAL.1.97 

Regent  Manchon de canard SAL.1.115 

Senftenberg  Tourteau de soja (alim. animale) SAL.1.126 

Havana  Env. atelier (alim. humaine) SAL.1.60 

S.III a 51 : z4,z23 : - Saucisson sec SAL.1.6 

S.III b 38 : l,v : z53 Boue station épuration SAL.1.42 

S.I 1,4,[5],12 : i : - Environnement élevage poule SAL.1.184 

S.I 1,4,[5],12 : - : 1,2 porc à la tahitienne SAL.1.183 

S.I 1,4,[5],12 : - : - Tiramisu SAL.1.182 
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Les souches non cibles testées sont présentées ci-dessous : 
 

Souche Origine Code 

Shigella flexneri CIP 82.48T SHI.1.1 

Proteus vulgaris CIP 103989 PRO.2.1 
 
L’ensemble des souches cibles a été détecté. Aucune réaction croisée n’a été observée 
avec les souches non cibles. 
 

2.1.4. Conclusion générale 
Les performances de la méthode Ridascreen Salmonella sont comparables à celles de la 
méthode de référence NF EN ISO 6579 (2002). Cette étude a porté sur 377 échantillons 
de produits d’alimentation humaine et animale. 
 
L’exactitude obtenue est de 99 %, la sensibilité relative de 98 % et la spécificité relative 
est de 99%. Cinq résultats discordants ont été obtenus : un résultat positif 
supplémentaire et quatre résultats faux négatifs. 
 
Le niveau de détection relatif de la méthode alternative et de la méthode de référence a 
été évalué pour l’ensemble des catégories. Il varie de 0,3 à 1,4 CFU /25 mL (g) de 
matrice et de 0,4 à 1,3 CFU /25 mL (g) de matrice respectivement pour la méthode 
alternative et pour la méthode de référence. 
 
La sélectivité de la méthode alternative est satisfaisante, à l’exception de deux souches 
de Citrobacter freundii détectées mais non confirmées. 
 
 

2.2. Résultats de l’étude interlaboratoires 
 

2.2.1. Mise en œuvre de l’étude interlaboratoires  
 

 Laboratoires collaborateurs 
L’étude interlaboratoires a été réalisée par le laboratoire expert et quinze laboratoires 
collaborateurs.  
 

 Vérification de l’absence de Salmonella spp dans la matrice utilisée 
Avant les contaminations artificielles, l’absence de Salmonella spp a été vérifiée sur le lot 
de lait pasteurisé (5 prises d’essai ont été analysées). 
 

 Stabilité de la souche dans la matrice lait pasteurisé 
La stabilité de la souche dans la matrice lait pasteurisé a été évaluée sur 6 jours à 
(4±2)°C. La souche utilisée était Salmonella Enteritidis (souche sauvage isolée à partir 
d’ovoproduit). 
 
Deux types d’analyse ont été réalisés. 

(1) – Inoculation d’environ 10 cellules dans 25 mL de lait pasteurisé. Les échantillons 
ont été analysés à J0, J+1, J+2, J+3 et J+6 par la méthode de référence et par la 
méthode alternative. 

(2) - Inoculation d’environ 104 cellules dans 25 mL de lait pasteurisé. Les échantillons 
ont été analysés à  J0, J+1, J+2, J+3, J+4 et J+6 par dénombrement sur milieu 
Hektoën. 
 

Les résultats sont synthétisés dans le tableau 9. 

R-BIOPHARM - Ridascreen Salmonella Rapport de synthèse - v1 Juillet 2016

Institut Scientifique d'Hygiène et d'Analyse 13/81



Jour Méthode alternative (1) Méthode de référence (1)(*) Dénombrement sur Hektoën (2) 

J0 Présence dans 25 mL Présence dans 25 mL 4,8.102 CFU/mL 

J+1 Présence dans 25 mL Présence dans 25 mL 3,3.102 CFU/mL 

J+2 Présence dans 25 mL Présence dans 25 mL 4,1.102 CFU/mL 

J+3 Présence dans 25 mL Présence dans 25 mL 3,2.102 CFU/mL 

J+4 / / 3,3.102 CFU/mL 

J+6 Présence dans 25 mL Présence dans 25 mL 3,1.102 CFU/mL 
Tableau 9 : Résultats de l’étude de stabilité de la souche S. Enteritidis dans la matrice lait 
pasteurisé. 
 
L’ensemble des résultats montre que la souche de Salmonella Enteritidis utilisée était 
stable pendant 6 jours à (4 ± 2)°C dans la matrice lait pasteurisé. 
 

 Préparation et inoculation des échantillons 
La matrice a été inoculée avec la souche de S. Enteritidis selon le protocole des petits 
nombres. 
Trois taux ont été testés :  

-0 cellule dans 25 mL (L0), 
-3 cellules dans 25 mL (L1), 
-30 cellules dans 25 mL (L2) 

 
La matrice a été répartie à raison de 25 mL dans des flacons stériles à capuchon étanche.  
Chaque flacon a été inoculé individuellement et homogénéisé. Huit échantillons par taux 
et par laboratoire ont été préparés. Chaque laboratoire a reçu 24 échantillons à tester et 
un échantillon pour quantifier la flore endogène de la matrice.  
 

Matrice alimentaire Flore totale 
(UFC/ mL) 

Taux cibles 
(cellules/25 mL) 

Taux réels 
(cellules/25 mL) Intervalle de confiance 

 
Lait pasteurisé 

 
10 

0 0 - 

3 2,9a [0,6]b 

30 27,8a [17,38]b 
Tableau 10 : Résultats de dénombrements des inocula de Salmonella Enteritidis et de la flore 
totale dans le lait pasteurisé (a : moyenne de 30 dénombrements, b : selon la loi de Poisson) 
 

 Etiquetage des échantillons 
L’étiquetage des flacons a été réalisé de la façon suivante : 
-un code permettant d’identifier le laboratoire : A à O, 
-un code permettant d’identifier chaque échantillon, connu uniquement du laboratoire 
expert. 
 
Les échantillons et les témoins température (échantillon d’eau contenant un 
thermobouton) ont été stockés à 4°C avant expédition. 
 

Taux (cellules / 25 mL) Code échantillon 

0 1/2/7/10/11/14/15/24 

3 4/5/6/17/19/20/22/23 

30 3/8/9/12/13/16/18/21 
Tableau 11 : Codes échantillon attribués à chaque niveau de contamination  
 

 Expédition des échantillons 
Les échantillons ont été expédiés dans un kit froid le 19 mai 2008.  
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 Réception et analyse des échantillons par les laboratoires collaborateurs 
Les colis sont arrivés en moins de 24 heures chez les laboratoires collaborateurs à 
l’exception du colis à destination de l’Allemagne. 
 
La température du pot témoin a été prise dès réception du colis et le thermobouton 
expédié au laboratoire expert pour la lecture des données. Les échantillons ont été 
analysés dans la journée (20 mai 2008). Le laboratoire expert a analysé, en parallèle, 
une série d’échantillons dans les mêmes conditions avec la méthode alternative et la 
méthode de référence.  
 

2.2.2. Résultats 
 

 Température et état des échantillons à réception 
Les relevés de température à réception et l’état des échantillons sont présentés dans le 
tableau 12. 
L’analyse des profils thermiques des thermoboutons envoyés à l’ensemble des 
laboratoires participants est présentée dans le tableau 13. 
 

Laboratoire Température (°C) Etat des échantillons 
A 2,2 Bon 
B 5,5 Bon 
C 8,6 Bon 
D 4,9 Bon 
E 3,7 Bon 
F 4,3 Bon 
G 6,9 Bon 
H 4,0 Bon 
I 7,1 Bon 
J 7,0 Bon 
K 2,6 Bon 
L 4,4 Bon 
M 3,5 Bon 
N 2,7 Bon 
0 5,0 Bon 

Tableau 12 : Température et état des échantillons à réception chez les laboratoires participants 
 
Laboratoire A B C D E F G H I J K L M N O 
T 
(°C) 

Moy. 3,0 2,6 2,7 1,6 2,2 2,0 2,6 2,3 3,9 - - 3,6 3,6 3,6 - 
EC 1,0 1,1 1,1 1,2 0,9 1,7 1,2 1,1 1,5 - - 1,3 1,7 1,9 - 

Tableau 13 : Données des thermoboutons au cours de l’expédition des échantillons  
 
L’analyse des profils thermiques des différents thermoboutons montre, pour l’ensemble 
des laboratoires, une température moyenne de transport des échantillons comprise entre 
1,6°C et 3,9°C. 
Les profils thermiques des laboratoires J, K et O n’ont pas pu être établis car les données 
des thermoboutons n’ont pas pu être récupérées.  
Le laboratoire C a indiqué une température à réception de 8,6°C. Cependant, les données 
du thermobouton ont montré que les conditions de transport étaient satisfaisantes 
(moyenne de l’ordre de 2,7°C). C’est pourquoi les résultats de ce laboratoire ont été 
prises en compte. 
Le laboratoire J a réceptionné les échantillons 2 jours après envoi. Même si la valeur de 
la température n’a jamais excédé 8,4°C, les données n’ont pas été intégrées car l’analyse 
des échantillons n’a pas pu être réalisée le même jour que pour l’ensemble des 
laboratoires participants. 
 

 Dénombrements de la flore totale 
Pour l’ensemble des laboratoires, les dénombrements de la flore totale aérobie 30°C 
variaient entre <1  et 100 UFC/mL. Les résultats de chaque laboratoire sont donnés avec 
les résultats bruts en annexes 7 et 8. 
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 Résultats du laboratoire expert 
Les résultats obtenus par le laboratoire expert sont résumés dans le tableau 14. Les 
résultats bruts sont présentés en annexe 7. 
 
Niveau de contamination Méthode alternative Méthode de référence (*) 

L0 0/8 0/8 
L1 8/8 8/8 
L2 8/8 8/8 

Tableau 14 : Résultats positifs obtenus par le laboratoire expert avec les deux méthodes 
 
Les résultats obtenus par le laboratoire expert sont conformes à ceux attendus. 
 

 Résultats des laboratoires collaborateurs 
L’ensemble des résultats est résumé dans les tableaux 15 et 16. Les résultats bruts sont 
présentés dans l’annexe 8. 
 
Dix laboratoires ont obtenus des résultats parfaitement concordants entre les 2 
méthodes : 

-9 laboratoires (A, B, C, D, F, H, I, L et N) ont obtenu des résultats conformes à ceux 
attendus, c’est-à-dire tous les échantillons non contaminés ont donné un résultat 
négatif et tous les échantillons artificiellement contaminés ont donné un résultat positif. 
-le laboratoire M a obtenu, pour un échantillon contaminé au faible taux, un résultat 
négatif avec les 2 méthodes. 

 
-Le laboratoire G a retrouvé 3 échantillons contaminés au faible taux (G19, G20 et G22) 
négatifs par la méthode alternative alors qu’ils ont été donnés positifs avec la méthode 
de référence. Pour ces échantillons, le laboratoire indique que les isolements réalisés à 
partir du bouillon Salmonella n’ont pas mis en évidence de colonies caractéristiques sur 
les géloses sélectives. Une reprise de l’analyse avec la méthode alternative a été réalisée 
par ce laboratoire à partir des bouillons de pré-enrichissement : un résultat positif 
confirmé a été obtenu pour ces échantillons. Malgré des résultats concordants lors du 
second essai, les premiers résultats obtenus ont été intégrés dans l’analyse globale de 
cette étude. 
 
-Le laboratoire O a obtenu : 

-2 échantillons contaminés au faible taux négatifs par les 2 méthodes (O4 et O22)  
-1 échantillon initialement non contaminé positif, uniquement par la méthode de 
référence (O10). Les tests de confirmation, réalisés par le laboratoire expert, 
indiquent que la souche retrouvée dans cet échantillon est la même que celle 
utilisée pour les contaminations artificielles, ce qui valide l’hypothèse de la 
contamination croisée. 
 

-Les résultats de 2 laboratoires (E et J) n’ont pas été transmis : 
-le laboratoire E a indiqué qu’il avait rencontré des dysfonctionnements lors de 
certaines manipulations sur l’automate l’empêchant de fournir des résultats fiables. 
-le laboratoire J n’a pas reçu les échantillons dans les délais. Le report des analyses a 
occasionné des difficultés au niveau de leur organisation interne. 

 
-Le laboratoire K a fourni des résultats en précisant qu’il avait rencontré des problèmes 
de contamination lors d’un premier essai avec la méthode alternative. Même si les 
résultats finaux sont concordants entre les 2 méthodes, les données de ce laboratoire 
n’ont pas été intégrées dans l’analyse finale puisque le premier test obtenu avec la 
méthode alternative a été invalide suite à des problèmes de contamination probablement 
dus à un lavage insuffisant des puits. 
 
L’analyse finale des résultats a été effectuée à partir des données de 12 laboratoires. 
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Laboratoire 
Niveau de contamination 

L0 L1 L2 
A 0/8 8/8 8/8 
B 0/8 8/8 8/8 
C 0/8 8/8 8/8 
D 0/8 8/8 8/8 
F 0/8 8/8 8/8 
G 0/8 5/8 8/8 
H 0/8 8/8 8/8 
I 0/8 8/8 8/8 
L 0/8 8/8 8/8 
M 0/8 7/8 8/8 
N 0/8 8/8 8/8 
O 0/8 6/8 8/8 

Total 0/96a 90/96b 96/96c 
Tableau 15 : Résultats positifs obtenus par l’ensemble des laboratoires collaborateurs pour la 
méthode alternative (a : FP : faux positifs obtenus avec la méthode alternative, b :TP1a : vrais 
positifs obtenus au niveau L1 avec la méthode alternative, c TP2a : vrais positifs obtenus au niveau 
L2 avec la méthode alternative) 
 

Laboratoire 
Niveau de contamination 

L0 L1 L2 
A 0/8 8/8 8/8 
B 0/8 8/8 8/8 
C 0/8 8/8 8/8 
D 0/8 8/8 8/8 
F 0/8 8/8 8/8 
G 0/8 8/8 8/8 
H 0/8 8/8 8/8 
I 0/8 8/8 8/8 
L 0/8 8/8 8/8 
M 0/8 7/8 8/8 
N 0/8 8/8 8/8 
O 1/8 6/8 8/8 

Total 1/96a 93/96b 96/96c 
Tableau 16 : Résultats obtenus par l’ensemble des laboratoires collaborateurs pour la méthode de 
référence (a FP : faux positifs obtenus avec la méthode de référence, b TP1r : vrais positifs obtenus 
au niveau L1 avec la méthode de référence, c TP2r : vrais positifs obtenus au niveau L2 avec la 
méthode de référence) 
 

 Calcul des pourcentages de spécificité (SP) et de sensibilité (SE) pour la 
méthode alternative et la méthode de référence (tableau 17) 

 

Tableau 17: Calculs de spécificité (SP), de sensibilité (SE) et LCL de la méthode de référence et 
de la méthode alternative (SP = [1-(FP/N-) ]x 100%, N- : nombre total des essais L0, FP : nombre 
de faux positifs, SE = (TP/N+) x 100%, N+ : nombre total des essais L1 ou L2, TP : nombre de 
vrais positifs) 

Paramètre Méthode alternative Méthode de référence 

SP (niveau L0) 100% 99% 

SE (niveau L1) 94% 97% 

SE (niveau L2) 100% 100% 

SE (niveau L1+L2) 97% 98% 

R-BIOPHARM - Ridascreen Salmonella Rapport de synthèse - v1 Juillet 2016

Institut Scientifique d'Hygiène et d'Analyse 17/81



 Calcul de l’exactitude relative pour les différents niveaux de 
contamination (tableau 18) 

 

Niveau Méthode 
alternative 

Méthode de référence 

MR+ MR- Total 

L0 

MA+ PA =0 PD =0 0 

MA- ND= 1 
PPND = 0 

NA= 95 
PPNA = 0 96 

Total 1 95 96 

L1 

MA+ PA = 90 PD = 0 90 

MA- ND= 3 
PPND = 0 

NA= 3 
PPNA = 0 6 

Total 93 3 96 

L2 

MA+ PA = 96 PD = 0 96 

MA- ND= 0 
PPND = 0 

NA= 0 
PPNA = 0 0 

Total 96 0 96 

L0+L1+L2 

MA+ PA = 186 PD = 0 186 

MA- ND= 4 
PPND = 0 

NA= 98 
PPNA = 0 102 

Total 190 98 288 
Tableau 18: résultats des essais pour les deux méthodes (PA : accord positif, NA : accord négatif, 
ND : déviation négative, PD : déviation positive, PP : présumé positif avant confirmation) 
 
Les valeurs d’exactitude relative des différents niveaux de contamination sont présentées 
dans le tableau 19 avec leur LCL. La formule utilisée est la suivante : AC = (PA+NA)/N x 
100% (PA : nombre d’accords positifs, NA : nombre d’accords négatifs) 
 

Niveau Exactitude relative (AC) LCL (Low Critical Value) 
L0 99 98 
L1 97 96 
L2 100 98 

L1+L2 99 98 
Total 99 98 

Tableau 19: valeurs d’exactitude relative (AC) de la méthode alternative et LCL 
 

 Analyse des résultats discordants 
Au total, 4 résultats discordants ont été obtenus. 
 
Niveau L0 
Pour le laboratoire 0, un échantillon initialement non contaminé a donné un résultat 
positif uniquement par la méthode de référence. Les colonies caractéristiques ont été 
mises en évidence à partir des 2 bouillons sélectifs RVS et MKTTn. Les tests de 
confirmation, réalisés sur les colonies typiques par le laboratoire expert, indiquent que la 
souche retrouvée dans cet échantillon est la même que celle utilisée pour les 
contaminations artificielles. Une contamination ou une erreur de sac ont pu se produire 
au niveau du transfert en bouillons sélectifs. 

 
Niveau L1  
Le laboratoire L a obtenu un résultat négatif par la méthode alternative pour 3 
échantillons correspondant au faible taux de contamination alors que la méthode de 
référence a mis en évidence la présence de Salmonella dans ces échantillons. Le test a 
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donné un résultat négatif et les isolements réalisés sur géloses sélectives à partir du 
bouillon Salmonella n’ont mis en évidence aucune croissance. Le test de la méthode 
alternative a de nouveau été réalisé à partir des bouillons de pré-enrichissement et un 
résultat positif a été confirmé pour ces mêmes échantillons. 
 
Selon l’annexe F de la norme NF EN ISO 16140, le nombre de discordant étant inférieur à 
6, aucun test statistique n’est à mettre en œuvre pour comparer les 2 méthodes. 
 

2.2.3. Interprétation 
 

 Degré d’accord (tableau 20) 
C’est le pourcentage de chance de trouver le même résultat pour deux prises d’essai 
identiques (deux échantillons identiques) analysés dans le même laboratoire dans les 
conditions de répétabilité. 
 
Le degré d’accord est la moyenne des probabilités que deux réplicats donnent le même 
résultat pour chaque laboratoire. 
 

Niveau Méthode alternative Méthode de référence 

L0 100% 98% 

L1 91% 95% 

L2 100% 100% 
Tableau 20 : Degré d’accord par niveau et par méthode 
 
Les calculs du degré d’accord par niveau et méthode sont présentés dans l’annexe 9. 
 

 Concordance (tableau 21) 
C’est le pourcentage de chance de trouver le même résultat pour deux échantillons 
identiques analysés dans deux laboratoires différents (conditions de reproductibilité). 
 
La concordance est le pourcentage de toutes les paires donnant les mêmes résultats sur 
toutes les paires possibles de résultats. 
 

Niveau Méthode alternative Méthode de référence 

L0 100% 98% 

L1 84% 90% 

L2 100% 100% 
Tableau 21 : Concordance par niveau et par méthode 
Les calculs de la concordance par niveau et par méthode sont présentés dans l’annexe 
10. 
 

 Odds ratio (tableau 22) 
Le calcul de odds ratio (COR) est défini comme suit : 
COR = degré d’accord x (100-concordance)/concordance x (100 – degré d’accord) 
 

Niveau de 
contamination 

Méthode alternative Méthode de référence 
Degré 

d’accord Concordance COR Degré 
d’accord Concordance COR 

L0 100% 100% 1 98% 98% 1 
L1 91% 84% 1,9 95% 90% 1,1 
L2 100% 100% 1 100% 100% 1 

Tableau 22 : Calcul des odds ratio pour l’ensemble des niveaux de contamination pour les 2 
méthodes 
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Lorsque COR=1, le degré d’accord et la concordance sont égaux. Deux échantillons 
identiques ont autant de chance de donner le même résultat s’ils sont analysés par le 
même laboratoire que s’ils sont analysés par des laboratoires différents. 
Lorsque COR>1, la concordance est plus petite que le degré d’accord. Deux échantillons 
identiques ont plus de chance de donner le même résultat s’ils sont analysés par le 
même laboratoire que s’ils sont analysés par des laboratoires différents 
 

 Comparaison des valeurs d’exactitude relative (AC), de spécificité (SP) et 
de sensibilité (SE) 

Le tableau 23 synthétise les valeurs obtenues pour ces paramètres pour l’étude 
comparative et pour l’étude collaborative. 
 

Paramètre Etude comparative Etude interlaboratoires 

Exactitude relative (AC) 99 % 99 % 

Spécificité (SP) 99 % 100 % 

Sensibilité (SE) 98 % 98 % 
Tableau 23 : Comparaison des valeurs de AC, SP et SE entre les études comparative et 
interlaboratoires 
 

2.2.4. Conclusion 
Les résultats obtenus pour les 12 laboratoires retenus montrent que les valeurs de 
l’exactitude relative, de la sensibilité relative et de la spécificité relative obtenues suite à 
l’étude interlaboratoires sont comparables à celles obtenues lors de l’étude comparative. 
La variabilité de la méthode alternative, mise en évidence par les calculs du degré 
d’accord, de la concordance et des odds ratio, est similaire à celle de la méthode de 
référence. 
 
 

2.3. Praticabilité 
La praticabilité est étudiée en renseignant les 13 critères définis par le Bureau Technique. 
 
1- Mode de conditionnement des éléments de la méthode  
Le kit est conditionné en coffret de 96 tests contenant : 
- une microplaque de 96 puits (12 barrettes de 8 puits sécables) dans un sachet fermé 

hermétiquement,  
- les différents réactifs conditionnés en flacons ou sachets, 
 
2- Volume des réactifs  
Précisions sur la notice  (paragraphe composition du coffret) 
- témoin négatif : 2 mL 
- témoin positif : 2mL 
- conjugué : 10 mL 
- substrat et chromogène : 10 mL 
- solution stop : 14 mL 
- solution de lavage : 2 sachets de poudre pour la reconstitution de 2 litres 
- Bouillon Salmonella : 2 sachets de poudre pour le reconstitution de 100 mL 
 
3- Conditions de stockage des éléments (péremption des produits non ouverts) 
Des précisions sont indiquées sur les différents flacons. La température de stockage du 
test se situe entre 2 °C et 8 °C. La validité du test est au minimum de 6 mois. 
 
4- Modalités d’utilisation après première utilisation 
Chaque réactif doit être conservé entre 2°C et 8°C. 
 
Les puits non utilisés doivent être remis dans leur sachet d’origine fermé. 
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5- Equipements ou locaux spécifiques nécessaires 
Parmi les équipements nécessaires il faut (paragraphe matériels nécessaires non 
fournis) : 
- étuve réglée à 37°C ± 1 °C 
- matériel courant de laboratoire 
- microplaque pour transfert et conservation du bouillon Salmonella 
- laveur de microplaque ou multi pipette (optionnel) 
- lecteur de microplaque pour lecture à 450±10nm (620±10nm  réf.) (optionnel) 
 
6- Réactifs prêts à l’emploi ou à reconstituer 
Les réactifs sont prêts à l’emploi à l’exception du Bouillon Salmonella et de la solution de 
lavage. 
 
7- Durée de formation de l’opérateur non initié à la méthode 
Pour un opérateur formé aux techniques classiques de microbiologie, la formation à la 
technique nécessite moins de un jour. 
 
8- Temps réel de manipulation et flexibilité de la technique  
 

 Temps en minutes 

 M.A. M.R. 

Etape 1 analyse 10 analyses 50 analyses 1 analyse 10 analyses 50 analyses

Prise d’essai et mise en 
suspension 3 23 97 3 23 97 

Inoculation 
des bouillons sélectifs / / / 2 18 80 

Réalisation du test ELISA 35 42 60 / / / 

Inoculation et incubation 
Des milieux sélectifs 1 9 40 2 18 80 

Lecture des boîtes 0,3 3 15 0,6 6 30 

Confirmation biochimiquea 8 70 250 16 140 500 

Confirmation sérologique 3 30 150 3 30 150 

Total 50,3 177 612 26,6 235 937 

a : très variable 
9- Délai d’obtention des résultats  
 
Premier cas : échantillons négatifs 
 
Etape  Méthode 

alternative 
Méthode de 
référence 

Début analyse : pré-enrichissement J0 J0 
Repiquage en bouillons sélectifs - J1 
Réalisation du test ELISA J1 - 
Isolement sur milieux sélectifs - J2 
Lecture XLD et autre milieu au choix - J3  
Tests de confirmation (purification, galerie, sérologie) - J5 à J7* 
* : identification de la 1 ère à J5, puis 48 heures supplémentaires pour les autres colonies 
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Deuxième  cas : échantillons positifs 
 
Etape  Méthode 

alternative 
Méthode de 
référence 

Début analyse : pré-enrichissement J0 J0 
Repiquage en bouillons sélectifs J1 J1 
Réalisation du test ELISA J1  
Isolement sur milieux sélectifs J1 à J2 J2 
Lecture XLD et autre milieu au choix - J3  
Tests de confirmation (purification, galerie, sérologie) J3 à J7 J5 à J7 
 
10- Type de qualification de l’opérateur 
Niveau identique à celui nécessaire pour la méthode de référence. 
 
11- Etapes communes avec la méthode de référence 
Le pré-enrichissement en eau peptonée tamponnée. 
 
12- Traçabilité des résultats d’analyse 
Une feuille de travail est donnée avec le kit  
 
13- Maintenance par le laboratoire 
Pas de maintenance particulière sauf celle liée au spectrophotomètre et au laveur 
automatique. 
 
 

 

 
Fait à Massy le 11 juillet 2016, 

François Le Nestour 
Responsable Unité Innovation Biologie 
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ANNEXE 1 : PROTOCOLE DE LA METHODE DE REFERENCE 
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Protocole de la méthode de référence NF EN ISO 6579 

 
Prise d’essai de X g (ml) 

+ 
9X ml d’eau peptonée tamponnée 

 
 

Incubation 16 à 20 heures à 37°C ± 1°C 
 
 

0,1 ml de culture Enrichissement sélectif 1 ml de culture 
   

10 ml de bouillon 
RVS 

 10 ml de bouillon 
MKTTn 

   
Incubation 24 heures ± 3 
heures à 41.5°C ± 1°C 

 Incubation 24 heures ± 3 
heures à 37°C± 1°C 

   
 Isolement sur milieux 

sélectifs 
 

   
Isolement sur gélose XLD  Isolement sur autre gélose 

(Hektoen) 
   

 Incubation 24 heures ± 3 heures 
à 37°C ± 1°C 

 

 

   
  

 
Confirmation sur au moins une  

colonie  caractéristique par boîte 
et 4 colonies si la première est 

négative 

 

   
 Purification sur gélose nutritive  
   
 Incubation 24 heures ± 3 heures 

à  37°C ± 1°C 
 

   
 Confirmations biochimiques 

et sérologiques 
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ANNEXE 2 : CONTAMINATIONS ARTIFICIELLES 
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Produits carnés

Taux d'inoculation Log N (MNS) -

 en CFU /25 g ou mL  log N (MS)

RD 1544 Gésiers de dinde 24 S. Albany  (Sal 46) Environnement atelier 20 min à 52°C 1,40
RD 1388 Dés de poulet 22 S. Braenderup (Sal 1.10) Environnement atelier 20 min à 52°C 1,70
RD 1573 Bacon 11 S. Bredeney (Sal 43) Aileron de dinde 2 cycles congélation à -20°C/décongélation 0,68
RD 1567 Escalope de dinde 11 S. Bredeney (Sal 43) Aileron de dinde 2 cycles congélation à -20°C/décongélation 0,68
RD 1561 Jambon 29 S. Havana (Sal 51) Environnement atelier 20 min à 52°C 0,80
RD 1582 Merguez au bœuf 14 S. Lexington (Sal 1.77) Environnement atelier 4 jours à -20°C puis 20 min à 52°C puis 10 min à 50°C 0,53
RD 1565 Bœuf 22 S. London (Sal 52) Abbatoir de volaille 20 min à 52°C 1,27
RD 1571 Dinde crue 22 S. London (Sal 52) Abbatoir de volaille 20 min à 52°C 1,27
RD 1667 Cuisse de poulet 27 S. Mbandaka (Sal 1.85) Pintadeau 4 jours à -20°C puis 40 jours à 4°C 0,48
RD 1670 Pilon de poulet 8 S. Napoli (sal 1.97) Canard 4 jours à -20°C puis 10 min à  50°C puis 40 jours à  4°C 0,63
RD 1668 Magret de canard cru 10 S. Regent (Sal 1.115) Manchon de canard 4 jours à -20°C puis 40 jours à 4°C 0,53
RD 1508 Allumettes de jambon Aoste 6 S. Typhimurium (S15) Bœuf haché 75 jours à 4°C 1,15
RD 1499 Haut de cuisse de poulet 6 S. Typhimurium (S15) Bœuf haché 75 jours à 4°C 1,15

Stress apliquéRéf. Produit Souche (Code) Origine
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Produits laitiers

Taux d'inoculation Log N (MNS) -

 en CFU /25 g ou mL  log N (MS)

RD 924 Lait cru. 28 S. Agona (I26) Industrie laitière 20 min à 50°C-20 j à 4°C 0,50
RD 922 Laguiole au lait cru 28 S. Agona (I26) Industrie laitière 20 min à 50°C-20 j à 4°C 0,50
RD 930 Cantal au lait cru 28 S. Agona (I26) Industrie laitière 20 min à 50°C-20 j à 4°C 0,50
RD 1116 Maroilles au lait cru 25 S. Agona (I26) Industrie laitière 21 j à -20°C 0,70
RD 1029 Gruyère au lait cru 25 S. Agona (I26) Industrie laitière 21 j à -20°C 0,70
RD 1032 Beaufort au lait cru 25 S. Agona (I26) Industrie laitière 21 j à -20°C 0,70
RD 1188 Cantal jeune au lait cru 12 S. Agona (I26) Industrie laitière 25 min à 50°C+15j à4°C 1,20
RD 1189 Emmental au lait cru 16 S. Derby (S9) Echine de porc 25 min à 52°C+15j à4°C 0,57

RD 1352 Cantal 30 S. Dublin (S59) Lait 5 mois à 4°C 0,52
RD 928 Emmental au lait cru 6 S. Dublin (S59) Lait 25 min à 50°C 0,70
RD 929 Comté au lait cru 6 S. Dublin (S59) Lait 25 min à 50°C 0,70
RD 414 Beaufort au lait cru 13 S. Dublin (S59) Lait 20 min à 50°C 0,73
RD 417 Salers au lait cru 13 S. Dublin (S59) Lait 20 min à 50°C 0,73
RD 886 Spécialité fromagère 13 S. Dublin (S59) Lait 20 min à 50°C 0,75
RD 885 Lait  UHT 1/2 écrémé 13 S. Dublin (S59) Lait 20 min à 50°C 0,75
RD 1351 Cantal 15 S. Enteritidis (S38) Ovoproduit 4 mois à 4°C 0,47
RD 927 Comté au lait cru 22 S. Enteritidis (S63) Moules 3j à -20°C - 15 min 50°C 1,00
RD 924 Lait cru 22 S. Enteritidis (S63) Moules 3j à -20°C - 15 min 50°C 1,00
RD 1470 Lait pasteurisé 14 S. Infantis (Sal 1.163) Lait 2 cycles congélation à -20°C/décongélation 0,50
RD 1080 Poudre de lait infantile 14 S. Infantis (Sal 1.163) Lait 2 cycles congélation à -20°C/décongélation 0,50
RD 1469 Lait pasteurisé 17 S. Infantis (Sal 1.163) Lait 25 min 52°C puis1 mois à 4°C 1,07
RD 1187 Emmental au lait cru 10 S. Javiana (S65) Champignons 15j à -20°C 0,51
RD 1470 Lait pasteurisé 15 S. Newport (Sal 55) Fromage au lait cru 20 min à 52°C 1,60
RD 1191 Laguiole au lait cru 16 S. Schwarzengrund (S69) Farine de viande 20 min à 50°C+15j à4°C 0,61
RD 1030 Comté au lait cru 10 S. Typhimurium (S34) Table de découpe 21 j à -20°C 0,93
RD 1119 Sainte Maure découpée au lait cru 14 S. Typhimurium (S67) Onglet 21 j à -20°C 0,58
RD 1118 Fromage de chèvre cendré au lait cru 14 S. Typhimurium (S67) Onglet 21 j à -20°C 0,58
RD 1031 Emmental au lait cru 14 S. Typhimurium (S67) Onglet 21 j à -20°C 0,58

Stress apliquéRéf. Produit Souche (Code) Origine
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Produits de la mer et végétaux

Taux d'inoculation Log N (MNS) -

 en CFU /25 g ou mL  log N (MS)

RD 1560 Haricots verts 13 S. Albany  (Sal 46) Environnement atelier 2 cycles congélation à -20°C/décongélation 0,56
RD 1587 Persil 12 S. Anatum (Sal 1.5) Sésame décortiqué 4 jours à -20°C puis 20 min 52°C 0,59
RD 1548 Graines de Sésame 12 S. Anatum (Sal 1.5) Sésame décortiqué 4 jours à -20°C puis 20 min 52°C 0,59
RD 1521 Miettes de surimi 22 S. Braenderup (Sal 1.10) Environnement atelier 20 min à 52°C 1,70
RD 1519 Guacamole 22 S. Braenderup (Sal 1.10) Environnement atelier 20 min à 52°C 1,70
RD 1681 Epinards cuits 20 S. Colindale (S77) Basilic 45 jours à  4°C O,55
RD 1682 Tomate crue 19 S. Dugbe (S71) Produits végétaux 4 jours à -20°C puis 40 jours à 4°C 0,59
RD 1684 Salade de fruits 19 S. Dugbe (S71) Produits végétaux 4 jours à -20°C puis 40 jours à 4°C 0,59
RD 888 Saumon grillé 28 S. Enteritidis (S63) Moules 3 jours à -20°C puis 15 min à 50°C 1,00
RD 1559 Fonds d'artichaut 29 S. Havana (Sal 51) Environnement atelier 20 min à 52°C 0,80
RD 1479 Noix de crabe 17 S. Infantis (Sal 1.163) Lait 25 min 52°C puis1 mois à 4°C 1,07
RD 892 Saumon poelé 24 S. Javiana (S65) Champignons 3 jours à -20°C puis 15 min à 50°C 0,55
RD 1680 Carottes 20 S. Kaneshie (S72) Produits végétaux 45 jours à  4°C 0,56
RD 1683 Velouté de légumes 20 S. Kaneshie (S72) Produits végétaux 45 jours à  4°C 0,56
RD 1659 Fondue de poireaux 27 S. Mbandaka (Sal 1.85) Pintadeau 4 jours à -20°C puis 40 jours à 4°C 0,48
RD 1548 Graines de sésame 21 S. Muenchen (S224) Environnement atelier 20 min à 52°C 1,40
RD 1545 Mélange de la mer 15 S. Newport (Sal 55) Fromage au lait cru 20 min à 52°C 1,60
RD 1549 Thon 15 S. Newport (Sal 55) Fromage au lait cru 20 min à 52°C 1,60
RD 1643 Fèves concassées 9 S. Poona (Sal 1.114) Environnement atelier 4 jours à -20°C puis 40 jours à 4°C 0,62
RD 1658 Salade de fruits frais 9 S. Poona (Sal 1.114) Environnement atelier 4 jours à -20°C puis 40 jours à 4°C 0,62
RD 1654 Thon rouge 16 S. Tennessee (Sal 1.128) Environnement atelier 4 jours à -20°C puis 40 jours à 4°C 0,71
RD 1657 Jardinière de légumes 16 S. Tennessee (Sal 1.128) Environnement atelier 4 jours à -20°C puis 40 jours à 4°C 0,71
RD 1583 Roussette 23 S. Veneziana (Sal 1.154) Aliment composé 4 jours à -20°C puis 20 min à 52°C 0,50
RD 1586 Crevette 23 S. Veneziana (Sal 1.154) Aliment composé 4 jours à -20°C puis 20 min à 52°C 0,50
RD 1504 Concombres 13 S. Virchow (S52) / 70 jours à 4°C 0,60
RD 1480 Epinards à la crème 13 S. Virchow (S52) / 70 jours à 4°C 0,60
RD 1653 Thon cru 6 S. Yoruba (Sal 1.162) Environnement atelier 4 jours à-20°C puis 10 min à  50°C puis 40 jours à 4°C 0,74
RD 1664 Salade iceberg 6 S. Yoruba (Sal 1.162) Environnement atelier 4 jours à-20°C puis 10 min à  50°C puis 40 jours à 4°C 0,74
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Produits divers

Taux d'inoculation Log N (MNS) -

 en CFU /25 g ou mL  log N (MS)

RD 1361 Flan nature 30 S. Dublin (S59) Lait 5 mois à 4°C 0,52
RD 1360 Eclair pistache 15 S. Enteritidis (S38) Ovoproduit 4 mois à 4°C 0,47
RD 1568 Crème anglaise 29 S. Havana (Sal 51) Environnement atelier 20 min à 52°C 0,80
RD 1570 Eclair chocolat 29 S. Havana (Sal 51) Environnement atelier 20 min à 52°C 0,80
RD 1487 Porc au caramel 14 S. Infantis (Sal 1.163) Lait 2 cycles congélation à -20°C/décongélation 0,50
RD 1488 Crémeux au basilic 14 S. Infantis (Sal 1.163) Lait 2 cycles congélation à -20°C/décongélation 0,50
RD 1489 Dessert 17 S. Infantis (Sal 1.163) Lait 25 min 52°C puis1 mois à 4°C 1,07
RD 1581 Crème pâtissière 14 S. Lexington (Sal 1.77) Environnement atelier 4 jours à -20°C puis 20 min à 52°C puis 10 min à 50°C 0,53
RD 1669 Sdwich poulet crudités 27 S. Mbandaka (Sal 1.85) Pintadeau 4 jours à -20°C puis 40 jours à 4°C 0,48
RD 1554 Salambo 21 S. Muenchen (S224) Environnement atelier 20 min à 52°C 1,40
RD 1652 Œuf entier pasteurisé 8 S. Napoli (sal 1.97) Canard 4 jours à -20°C puis 10 min à  50°C puis 40 jours à  4°C 0,63
RD 1551 Flan 15 S. Newport (Sal 55) Fromage au lait cru 20 min à 52°C 1,60
RD 1552 Crème anglaise 15 S. Newport (Sal 55) Fromage au lait cru 20 min à 52°C 1,60
RD 1665 Omelette et crème de cèpes 10 S. Regent (Sal 1.115) Manchon de canard 4 jours à -20°C puis 40 jours à 4°C 0,53
RD 1650 Eclair chocolat 16 S. Tennessee (Sal 1.128) Environnement atelier 4 jours à -20°C puis 40 jours à 4°C 0,71
RD 1490 Bœuf aux oignons 13 S. Virchow (S52) / 70 jours à 4°C 0,60
RD 1492 Poudre d'œuf 13 S. Virchow (S52) / 70 jours à 4°C 0,60
RD 1649 Cheese cake 6 S. Yoruba (Sal 1.162) Environnement atelier 4 jours à-20°C puis 10 min à  50°C puis 40 jours à 4°C 0,74
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Alimentation animale

Taux d'inoculation Log N (MNS) -

 en CFU /25 g ou mL  log N (MS)
RD 1539 Terrine pour chat 24 S. Albany  (Sal 46) Environnement atelier 20 min à 52°C 1,40
RD 1534 Poissons séchés pour chat 24 S. Albany  (Sal 46) Environnement atelier 20 min à 52°C 1,40
RD 1536 Stick pour chien 24 S. Albany  (Sal 46) Environnement atelier 20 min à 52°C 1,40
RD 1542 Aliment pour perruche 24 S. Albany  (Sal 46) Environnement atelier 20 min à 52°C 1,40
RD 1530 Croquettes pour chat 13 S. Albany  (Sal 46) Environnement atelier 2 cycles congélation à -20°C/décongélation 0,56
RD 1558 Maïs pour volailles 13 S. Albany  (Sal 46) Environnement atelier 2 cycles congélation à -20°C/décongélation 0,56
RD 1540 Aliment pour canari 12 S. Anatum (Sal 1.5) Sésame décortiqué 4 jours à -20°C puis 20 min 52°C 0,59
RD 1528 Poudre pour rongeurs 22 S. Braenderup (Sal 1.10) Environnement atelier 20 min à 52°C 1,70
RD 1529 Poudre pour rongeurs 22 S. Braenderup (Sal 1.10) Environnement atelier 20 min à 52°C 1,70
RD 1532 Aliment complet pour Hamster 23 S. Cerro (S198) Farine de lapin 20 min à 52°C 1,50
RD 1540 Graines pour canaris 23 S. Cerro (S198) Farine de lapin 20 min à 52°C 1,50
RD 1531 Sticks pour lapin 23 S. Cerro (S198) Farine de lapin 20 min à 52°C 1,50
RD 1533 Stick au poulet pour chien 23 S. Cerro (S198) Farine de lapin 20 min à 52°C 1,50
RD 1277 Emincé lapin foie pour chat 30 S. Dublin (S59) Lait 5 mois à 4°C 0,52
RD 1268 Sticks aux légumes pour chien 30 S. Dublin (S59) Lait 5 mois à 4°C 0,52
RD 1358 Viande pour animaux 30 S. Dublin (S59) Lait 5 mois à 4°C 0,52
RD 1270 Terrine truite et cabillaud pour chat 15 S. Enteritidis (S38) Ovoproduit 4 mois à 4°C 0,47
RD 1275 Emincé poulet dinde pour chat 15 S. Enteritidis (S38) Ovoproduit 4 mois à 4°C 0,47
RD 1359 Viande pour animaux 15 S. Enteritidis (S38) Ovoproduit 4 mois à 4°C 0,47
RD 1542 Aliment complet pour perruche 29 S. Havana (Sal 51) Environnement atelier 20 min à 52°C 0,80
RD 1541 Terrine pour chat 21 S. Muenchen (S224) Environnement atelier 20 min à 52°C 1,40
RD 1535 Saucisson cuit pour chien 21 S. Muenchen (S224) Environnement atelier 20 min à 52°C 1,40
RD 1530 Croquettes pour chat 21 S. Muenchen (S224) Environnement atelier 20 min à 52°C 1,40
RD 1538 Pâtée pour chien 15 S. Newport (Sal 55) Fromage au lait cru 20 min à 52°C 1,60
RD 1585 Croquettes poulet pour chat 23 S. Veneziana (Sal 1.154) Aliment composé 4 jours à -20°C puis 20 min à 52°C 0,50
RD 1532 Aliment complet pour hamster 23 S. Veneziana (Sal 1.154) Aliment composé 4 jours à -20°C puis 20 min à 52°C 0,50
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Echantillons de l'environnement

Taux d'inoculation Log N (MNS) -

 en CFU /échantillon  log N (MS)

RD 1598 Ecouvillon bac blanc légumes 12 S. Anatum (Sal 1.5) Sésame décortiqué 4 jours à -20°C puis 20 min 52°C 0,59
RD 1593 Ecouvillon batteur 12 S. Anatum (Sal 1.5) Sésame décortiqué 4 jours à -20°C puis 20 min 52°C 0,59
RD 1691 Siphon évier 1 20 S. Colindale (S77) Basilic 45 jours à  4°C 0,55
RD 1353 Eau de vanne de la mélangeuse 30 S. Dublin (S59) Lait 5 mois à 4°C 0,52
RD 1690 Ecouvillon couteau 19 S. Dugbe (Sal 1.45) Produits végétaux 4 jours à -20°C puis 40 jours à 4°C 0,59
RD 1689 Ecouvillon mur monte-charge 19 S. Dugbe (Sal 1.45) Produits végétaux 4 jours à -20°C puis 40 jours à 4°C 0,59
RD 1692 Siphon évier 2 20 S. Kaneshie (S72) Produits végétaux 45 jours à  4°C 0,56
RD 1588 Eponge bac crudités 14 S. Lexington (Sal 1.77) Environnement atelier 4 jours à -20°C puis 20 min à 52°C puis 10 min à 0,53
RD 1589 Eponge table de découpe 14 S. Lexington (Sal 1.77) Environnement atelier 4 jours à -20°C puis 20 min à 52°C puis 10 min à 0,53
RD 1591 Eponge bac évier légumerie 14 S. Lexington (Sal 1.77) Environnement atelier 4 jours à -20°C puis 20 min à 52°C puis 10 min à 0,53
RD 1592 Ligne panda 14 S. Lexington (Sal 1.77) Environnement atelier 4 jours à -20°C puis 20 min à 52°C puis 10 min à 0,53
RD 1663 Eau rinçage remplisseuse réf.74 27 S. Mbandaka (Sal 1.85) Pintadeau 4 jours à -20°C puis 40 jours à 4°C 0,48
RD 1556 Ecouvillon ligne mécanique 21 S. Muenchen (S224) Environnement atelier 20 min à 52°C 1,40
RD 1660 Eau rinçage cuve 9 S. Poona (Sal 1.114) Environnement atelier 4 jours à -20°C puis 40 jours à 4°C 0,62
RD 1666 Eau (boucherie) 9 S. Poona (Sal 1.114) Environnement atelier 4 jours à -20°C puis 40 jours à 4°C 0,62
RD 1671 Eponge passe plat 9 S. Poona (Sal 1.114) Environnement atelier 4 jours à -20°C puis 40 jours à 4°C 0,62
RD 1674 Eponge table de découpe 10 S. Regent (Sal 1.115) Manchon de canard 4 jours à -20°C puis 40 jours à 4°C 0,53
RD 1661 Eau rinçage remplisseuse réf. 516 16 S. Tennessee (Sal 1.128) Environnement atelier 4 jours à -20°C puis 40 jours à 4°C 0,71
RD 1672 Eponge bac 16 S. Tennessee (Sal 1.128) Environnement atelier 4 jours à -20°C puis 40 jours à 4°C 0,71
RD 1685 Eponge chariot 21 S. Typhimurium (S34) Table de découpe 2 mois à  4°C 0,57
RD 1686 Eponge évier laverie 21 S. Typhimurium (S34) Table de découpe 2 mois à  4°C 0,57
RD 1687 Eponge cuve 21 S. Typhimurium (S34) Table de découpe 2 mois à  4°C 0,57
RD 1688 Ecouvillon cuillère 21 S. Typhimurium (S34) Table de découpe 2 mois à  4°C 0,57
RD 1495 Ecouvillon couteau 6 S. Typhimurium (S15) Bœuf haché 75 jours à 4°C 1,15
RD 1498 Eau rinçage bac 13 S. Virchow (S52) / 70 jours à 4°C 0,60
RD 1501 Ecouvillon plonge 13 S. Virchow (S52) / 70 jours à 4°C 0,60
RD 1496 Ecouvillon table de découpe 13 S. Virchow (S52) / 70 jours à 4°C 0,60
RD 1662 Eau rinçage remplisseur réf.517 6 S. Yoruba (Sal 1.162) Environnement atelier 4 jours à-20°C puis 10 min à  50°C puis 40 jours 0,74
RD 1673 Eponge chariot 6 S. Yoruba (Sal 1.162) Environnement atelier 4 jours à-20°C puis 10 min à  50°C puis 40 jours 0,74
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SPECIFICITE RELATIVE 

R-BIOPHARM - Ridascreen Salmonella Rapport de synthèse - v1 Juillet 2016

Institut Scientifique d'Hygiène et d'Analyse 32/81



Produits carnés - Echantillons négatifs

lect vis. DO450nm Rés. test Hekt. XLD Résultat Hekt. XLD Hekt. XLD Résultat
CN1 RD 1703 Basse côte de veau - 0,173 Nég. - - Abs. - - - - Abs. Oui
CN2 RD 1249 Bœuf cru - 0,164 Nég. - - Abs. - - - - Abs. Oui
CN3 RD 1300 Brochette d'agneau - 0,078 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
CN4 RD 586 Epaule - 0,143 Nég. - - Abs. - - - - Abs. Oui
CN5 RD 1264 Filet mignon cru - 0,097 Nég. - - Abs. - - - - Abs. Oui
CN6 RD 1257 Foie de porc cru - 0,109 Nég. - - Abs. - - - - Abs. Oui
CN7 RD 1258 Foie de porc cru - 0,090 Nég. - - Abs. - - - - Abs. Oui
CN8 RD 1265 Foie de porc cru + 0,618 Pos. a- a- Abs. - - - - Abs. Oui (PPNA)
CN9 RD 1575 Granules de boeuf - 0,072 Nég. - - Abs. - - - - Abs. Oui
CN10 RD 1060 Hampe crue - 0,092 Nég. - - Abs. - - - - Abs. Oui
CN11 RD 1059 Hampe de bœuf crue - 0,099 Nég. - - Abs. - - - - Abs. Oui
CN12 RD 1262 Maigre de coupe crue - 0,101 Nég. - - Abs. - - - - Abs. Oui
CN13 RD 1517 Mélange pour kebab + 2,550 Pos. - - Abs. - - - - Abs. Oui (PPNA)
CN14 RD 1448 Mélange pour kebab + 2,502 Pos. - - Abs. - - - - Abs. Oui (PPNA)
CN15 RD 1250 Noix de joue de bœuf + 0,248 Pos. - - Abs. - - - - Abs. Oui (PPNA)
CN16 RD 577 Poitrine d'agneau + 0,297 Pos. - - Abs. - - - - Abs. Oui (PPNA)
CN17 RD 584 Poitrine de porc - 0,085 Nég. - - Abs. - - - - Abs. Oui
CN18 RD 1263 Produit de découpe cru - 0,082 Nég. - - Abs. - - - - Abs. Oui
CN19 RD 1254 Rognon de porc cru - 0,166 Nég. - - Abs. - - - - Abs. Oui
CN20 RD 1256 Rognon de porc cru - 0,133 Nég. - - Abs. - - - - Abs. Oui
CN21 RD 1261 Rognon de porc cru - 0,117 Nég. - - Abs. - - - - Abs. Oui
CN22 RD 1297 Blanc de poulet - 0,073 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
CN23 RD 1500 Blanc de volaille cru + 0,224 Pos. a- a- Abs. - - - - Abs. Oui (PPNA)
CN24 RD 1705 Canard - 0,079 Nég. - - Abs. - - - - Abs. Oui
CN25 RD 1252 Dés de poulet crus + 2,000 Pos. a- a- Abs. - - - - Abs. Oui (PPNA)
CN26 RD 1301 Escalope de poulet - 0,081 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
CN27 RD 1279 Foie de volaille - 0,133 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
CN28 RD 1449 Mélange poulet mariné + 0,264 Pos. - - Abs. - - - - Abs. Oui (PPNA)
CN29 RD 1278 Poulet cru - 0,147 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
CN30 RD 1293 Andouille tranchée - 0,092 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
CN31 RD 572 Saucisse - 0,064 Nég. - - Abs. - - - - Abs. Oui
CN32 RD 1510 Saucisse crue + 0,799 Pos. a- a- Abs. - - - - Abs. Oui (PPNA)
CN33 RD 1286 Saucisse de Francfort - 0,066 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
CN34 RD 1520 Saucisse de jambon + 0,421 Pos. - - Abs. - - - - Abs. Oui (PPNA)
CN35 RD 579 Saucisse de Morteau - 0,139 Nég. - - Abs. - - - - Abs. Oui
CN36 RD 1620 Saucisse Francfort 257-10 + 0,244 Pos. a- a- Abs. - - - - Abs. Oui (PPNA)
a : Résultat obtenu après un repiquage en bouillon RVS

Code Concord.MKTTnRVSRéf. Produit
Ridascreen Salmonella
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Produits carnés - Echantillons positifs

lect vis. DO450nm Rés. test Hekt. XLD Résultat Hekt. XLD Hekt. XLD Résultat
CP1 RD 1579 Basse côte de veau nc + 0,529 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
CP2 RD 1565 Bœuf ac + >3,50 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
CP3 RD 1260 Boule macreuse crue nc + 0,791 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
CP4 RD 1562 Boulettes bœuf nc + 0,473 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
CP5 RD 1563 Brochette nc + 1,949 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
CP6 RD 1259 Foie de veau cru nc + 2,585 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
CP7 RD 1248 Noix de joue de porc nc + 2,439 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
CP8 RD 1255 Ris de veau cru nc + 2,705 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
CP9 RD 1656 Saucisses fumées nc + >3,50 Pos. + - Prés. + - + - Prés. Oui
CP10 RD 1617 Viande hachée crue nc + 2,601 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
CP11 RD 1613 Viande hachée crue nc + 0,662 Pos. a+ a+ Prés. + + + + Prés. Oui
CP12 RD 1634 Viande hachée crue nc + 1,376 Pos. a+ a+ Prés. + + + + Prés. Oui
CP13 RD 1494 Blanc de poulet cru nc + >3,50 Pos. a+ a+ Prés. + + + + Prés. Oui
CP14 RD 1566 Boulettes volaille nc + 2,893 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
CP15 RD 1704 Canard laqué nc + 0,436 Pos. + a+ Prés. + + - - Prés. Oui
CP16 RD 976 Canard laqué nc + 0,820 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
CP17 RD 1667 Cuisse de poulet ac + >3,50 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
CP18 RD 1388 Dés de poulet ac + >3,50 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
CP19 RD 1571 Dinde crue ac + >3,50 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
CP20 RD 1567 Escalope de dinde ac + 1,878 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
CP21 RD 973 Filet de poulet nc + 0,369 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
CP22 RD 1546 Foie de dinde nc + 0,224 Pos. a+ a+ Prés. + + + + Prés. Oui
CP23 RD 1544 Gésiers de dinde ac + 1,041 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
CP24 RD 1499 Haut de cuisse de poulet ac + 2,699 Pos. a+ a+ Prés. + + + + Prés. Oui
CP25 RD 1668 Magret de canard cru ac + >3,50 Pos. + - Prés. + - + - Prés. Oui
CP26 RD 1670 Pilon de poulet ac + >3,50 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
CP27 RD 1508 Allumettes de jambon Aoste ac + 2,884 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
CP28 RD 1706 Andouillette nc + 2,601 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
CP29 RD 1573 Bacon ac + 3,266 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
CP30 RD 1610 Chair à saucisse nc + 2,448 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
CP31 RD 1572 Chorizo nc + >3,50 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
CP32 RD 1561 Jambon ac + 1,094 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
CP33 RD 1582 Merguez au bœuf ac + >3,50 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
a : Résultat obtenu après un repiquage en bouillon RVS
ac : échantillon artificiellement contaminé
nc : échantillon naturellement contaminé

Code
Méthode de référence(*)

Concord.RVS MKTTnRéf. Produit Contam.
Ridascreen Salmonella
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Produits laitiers - Echantillons négatifs

lect vis. DO450nm Rés. test Hekt. XLD Résultat Hekt. XLD Hekt. XLD Résultat
LN1 RD 1285 Camembert au lait pasteurisé - 0,070 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
LN2 RD 1351 Cantal - 0,079 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
LN3 RD 1352 Cantal - 0,063 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
LN4 RD 1547 Carré au lait pasteurisé + 0,630 Pos. a- a- Abs. - - - - Abs. Oui (PPNA)
LN5 RD 1309 Fromage à tartiner allégé - 0,066 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
LN6 RD 1522 Fromage aux noix - 0,086 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
LN7 RD 1316 Fromage de chèvre - 0,081 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
LN8 RD 1315 Fromage pour enfants - 0,057 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
LN9 RD 1317 Fromage pour enfants - 0,062 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
LN10 RD 1314 Fromage sucré pour enfants - 0,054 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
LN11 RD 1524 Maasdam - 0,061 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
LN12 RD 1525 Tomme de chèvre + 1,875 Pos. a- a- Abs. - - - - Abs. Oui (PPNA)
LN13 RD 1310 Lait de croissance - 0,052 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
LN14 RD 1022 Lait en poudre écrémé - 0,068 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
LN15 RD 1311 Lait pasteurisé - 0,138 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
LN16 RD 1312 Lait pasteurisé - 0,060 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
LN17 RD 1021 Poudre de lait instantané - 0,049 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
LN18 RD 1041 Poudre de lait pour nourrissons - 0,068 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
LN19 RD 1039 Poudre de lait pour nourrissons - 0,049 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
LN20 RD 1080 Poudre de lait pour nourrissons - 0,056 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
LN21 RD 1078 Poudre de lait pour nourrissons - 0,049 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
LN22 RD 1079 Poudre de lait pour nourrissons - 0,060 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
LN23 RD 1422 Poudre de lait + 0,253 Pos. - - Abs. - - - - Abs. Oui (PPNA)
LN24 RD 463b Beaufort au lait cru - 0,161 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
LN25 RD 1186b Brie de Meaux au lait cru - 0,069 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
LN26 RD 465b Cantal au lait cru - 0,160 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
LN27 RD 1234b Cantal au lait cru - 0,052 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
LN28 RD 464b Comté au lait cru - 0,173 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
LN29 RD 483b Emmental au lait cru - 0,135 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
LN30 RD 466b Gruyère au lait cru - 0,170 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
LN31 RD 924b Lait cru - 0,081 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
LN32 RD 925b Lait cru - 0,083 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
a : Résultat obtenu après un repiquage en bouillon RVS
b : Résultat obtenu lors de la première étude
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Ridascreen Salmonella
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Produits laitiers - Echantillons positifs

lect vis. DO450nm Rés. test Hekt. XLD Résultat Hekt. XLD Hekt. XLD Résultat
LN1 RD 1352 Cantal ac + 2,897 Pos + + Prés. + + + + Prés. Oui
LN2 RD 1351 Cantal ac + 2,277 Pos + + Prés. + - + + Prés. Oui
LN3 RD 886 Spécialité fromagère ac + 0,434 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
LN4 RD 885 Lait  UHT 1/2 écrémé ac + 0,678 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
LN5 RD 1470 Lait Pasteurisé ac + >3,50 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
LN6 RD 1470 Lait pasteurisé ac + 0,921 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
LN7 RD 1469 Lait pasteurisé ac + >3,50 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
LN8 RD 1080 Poudre de lait infantile ac + >3,50 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
LN9 RD 1420 Poudre de lait nc + >3,50 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
LN10 RD 1421 Poudre de lait nc + >3,50 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
LN11 RD 1423 Poudre de lait nc + 3,329 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
LN12 RD 1424 Poudre de lait nc + 3,060 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
LN13 RD 414b Beaufort au lait cru ac + 0,480 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
LN14 RD 1032b Beaufort au lait cru ac + 2,975 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
LN15 RD 930b Cantal au lait cru ac + 2,036 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
LN16 RD 1188b Cantal jeune au lait cru ac + 2,844 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
LN17 RD 927b Comté au lait cru ac + 2,209 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
LN18 RD 929b Comté au lait cru ac + 2,484 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
LN19 RD 1030b Comté au lait cru ac + 1,939 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
LN20 RD 928b Emmental au lait cru ac + 2,506 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
LN21 RD 1031b Emmental au lait cru ac + 2,121 Pos. + - Prés. + + + + Prés. Oui
LN22 RD 1187b Emmental au lait cru ac + 2,928 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
LN23 RD 1189b Emmental au lait cru ac + 2,471 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
LN24 RD 1118b Fromage de chèvre cendré au lait cru ac + 2,571 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
LN25 RD 1029b Gruyère au lait cru ac + 2,938 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
LN26 RD 922b Laguiole au lait cru ac + 1,706 Pos. + + Prés. + - + + Prés. Oui
LN27 RD 1191b Laguiole au lait cru ac + 0,648 Pos. a+ a+ Prés. + + + + Prés. Oui
LN28 RD 924b Lait cru ac + 2,068 Pos. + + Prés. + - + + Prés. Oui
LN29 RD 924b Lait cru. ac + 1,551 Pos. + + Prés. + - + + Prés. Oui
LN30 RD 1116b Maroilles au lait cru ac - 0,082 Nég. - - Abs. + + + + Prés. Non
LN31 RD 1119b Sainte Maure découpée au lait cru ac + 2,799 Pos + + Prés. + + + + Prés. Oui
LN32 RD 417b Salers au lait cru ac + 0,369 Pos + + Prés. + + + + Prés. Oui
a : Résultat obtenu après un repiquage en bouillon RVS

b : Résultat obtenu lors de la première étude

ac : échantillon artificiellement contaminé

nc : échantillon naturellement contaminé
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Produits de la mer et végétaux - Echantillons négatifs

lect vis. DO450nm Rés. test Hekt. XLD Résultat Hekt. XLD Hekt. XLD Résultat
MN1 RD 1296 Aile de raie - 0,080 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
MN2 RD 1341 Colin - 0,052 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
MN3 RD 1342 Colin - 0,047 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
MN4 RD 1337 Crevettes - 0,050 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
MN5 RD 1289 Filet de poisson pané - 0,057 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
MN6 RD 1333 Filet de poisson pané aux 3 céréales - 0,053 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
MN7 RD 1328 Filet de saumon cru - 0,047 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
MN8 RD 1253 Filet d'empereur cru - 0,139 Nég. - - Abs. - - - - Abs. Oui
MN9 RD 1336 Maquereau mariné - 0,055 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
MN10 RD 1302 Médaillon de merlu - 0,094 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
MN11 RD 1267 Miettes de surimi - 0,083 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
MN12 RD 1340 Moules + 0,249 Pos. - - Abs. - - - - Abs. Oui (PPNA)
MN13 RD 1299 Poisson pané non cuit - 0,085 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
MN14 RD 1338 Saumon - 0,073 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
MN15 RD 1339 Saumon + 2,771 Pos. - - Abs. - - - - Abs. Oui (PPNA)
MN16 RD 1344 Saumon Ecosse - 0,054 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
MN17 RD 1330 Saumon fumé - 0,054 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
MN18 RD 1332 Saumon fumé - 0,056 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
MN19 RD 1343 Saumon Norvège - 0,057 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
MN20 RD 1271 Tarama - 0,077 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
MN21 RD 1307 Tarama - 0,057 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
MN22 RD 1308 Tarama - 0,050 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
MN23 RD 1303 Champignons sautés - 0,082 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
MN24 RD 1290 Chou fleur ciboulette - 0,149 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
MN25 RD 1287 Haricots verts et flageolets - 0,081 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
MN26 RD 1295 Salade de carotte, endive, céléri - 0,111 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
MN27 RD 1304 Carottes râpées natures + 2,089 Pos. - - Abs. - - - - Abs. Oui (PPNA)
MN28 RD 1298 Chou fleur + 2,967 Pos. - - Abs. - - - - Abs. Oui (PPNA)
MN29 RD 1306 Melon + 0,285 Pos. - - Abs. - - - - Abs. Oui (PPNA)
MN30 RD 1576 Persil - 0,055 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui

Code Concord.RVS MKTTnRéf. Produit
Ridascreen Salmonella
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Produits de la mer et végétaux - Echantillons positifs

lect vis. DO450nm Rés. test Hekt. XLD Résultat Hekt. XLD Hekt. XLD Résultat
MP1 RD 1586 Crevette ac + 0,997 Pos + + Prés. + + + + Prés. Oui
MP2 RD 1483 Crevettes crues nc + >3,50 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
MP3 RD 1506 Filet de poisson nc + >3,50 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
MP4 RD 1545 Mélange de la mer ac + 0,712 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
MP5 RD 1521 Miettes de surimi ac + >3,50 Pos + + Prés. + + + + Prés. Oui
MP6 RD 1479 Noix de crabe ac + >3,50 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
MP7 RD 1651 Pavé de cabillaud nc + 1,006 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
MP8 RD 1583 Roussette ac + 1,201 Pos + + Prés. + + + + Prés. Oui
MP9 RD 888 Saumon grillé ac + 0,542 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
MP10 RD 892 Saumon poelé ac + 1,415 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
MP11 RD 1549 Thon ac + 1,104 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
MP12 RD 1653 Thon cru ac + >3,50 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
MP13 RD 1654 Thon rouge ac + >3,50 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
MP14 RD 1480 Epinards à la crème ac + >3,50 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
MP15 RD 1681 Epinards cuits ac + >3,50 Pos. + + Prés. + - + + Prés. Oui
MP16 RD 1643 Fèves concassées ac + 0,294 Pos. + - Prés. + + + + Prés. Oui
MP17 RD 1559 Fonds d'artichaut ac + 0,930 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
MP18 RD 1659 Fondue de poireaux ac + >3,50 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
MP19 RD 1548 Graines de sésame ac + 0,849 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
MP20 RD 1548 Graines de Sésame ac + >3,50 Pos + + Prés. + + + + Prés. Oui
MP21 RD 1519 Guacamole ac + >3,50 Pos + + Prés. + + + + Prés. Oui
MP22 RD 1560 Haricots verts ac + 0,621 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
MP23 RD 1657 Jardinière de légumes ac + >3,50 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
MP24 RD 1684 Salade de fruits ac + 0,291 Pos. + - Prés. + + + + Prés. Oui
MP25 RD 1658 Salade de fruits frais ac - 0,076 Nég. + - Abs. + + + + Prés. Non (FN)
MP26 RD 1664 Salade iceberg ac + 1,072 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
MP27 RD 1683 Velouté de légumes ac + 1,077 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
MP28 RD 1505 Basilic nc + >3,50 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
MP29 RD 1680 Carottes ac + 0,701 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
MP30 RD 1504 Concombres ac + >3,50 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
MP31 RD 1587 Persil ac + >3,50 Pos + + Prés. + + + + Prés. Oui
MP32 RD 1682 Tomate crue ac + 1,110 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
ac : échantillon artificiellement contaminé

nc : échantillon naturellement contaminé
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Divers - Echantillons négatifs

lect vis. DO450nm Rés. test Hekt. XLD Résultat Hekt. XLD Hekt. XLD Résultat
ON1 RD 1052 Blanc d'œuf - 0,108 Nég. - - Abs. - - - - Abs. Oui
ON2 RD 1313 Blancs d'œufs - 0,059 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
ON3 RD 1326 Dorure œuf + 0,225 Pos. - - Abs. - - - - Abs. Oui (PPNA)
ON4 RD 1394 Jaune d'œuf - 0,151 Nég. - - Abs. - - - - Abs. Oui
ON5 RD 1411 Jaune d'œuf - 0,068 Nég. - - Abs. - - - - Abs. Oui
ON6 RD 1319 Mayonnaise - 0,056 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
ON7 RD 1324 Mayonnaise au basilic - 0,068 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
ON8 RD 1325 Mayonnaise aux champignons - 0,068 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
ON9 RD 1320 Œufs entiers - 0,049 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
ON10 RD 1318 Omelette - 0,054 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
ON11 RD 1321 Omelette cèpes - 0,049 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
ON12 RD 1323 Omelette chinoise - 0,056 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
ON13 RD 1360 Eclair pistache + 0,396 Pos. a- a- Abs. - - - - Abs. Oui (PPNA)
ON14 RD 1361 Flan nature -/+ 0,195 Douteux - - Abs. - - - - Abs. Oui
ON15 RD 1363 Flan nature - 0,066 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
ON16 RD 1362 Paris Brest - 0,077 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
ON17 RD 1305 Pudding maison - 0,103 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
ON18 RD 1331 Crevettes riz-brocolis - 0,065 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
ON19 RD 1292 Emincé de bœuf et pommes de terre rissolées - 0,093 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
ON20 RD 1329 Gratin de macaroni au crabe - 0,051 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
ON21 RD 1280 Bouchées aux crevettes + 0,254 Pos. - - Abs. - - - - Abs. Oui (PPNA)
ON22 RD 1335 Hareng mariné et pommes de terre - 0,080 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
ON23 RD 1291 Merguez et nouilles à l'estragon - 0,089 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
ON24 RD 1484 Ravioli végétarien - 0,108 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
ON25 RD 1327 Raviolis chinois aux crevettes - 0,055 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
ON26 RD 1486 Rouleau parisien - 0,071 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
ON27 RD 1294 Sardine à la sauce tomate - 0,075 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
ON28 RD 1334 Sardine à la sauce tomate - 0,044 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
ON29 RD 1322 Sauce cocktail - 0,061 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
ON30 RD 1288 Sauté d'agneau - 0,064 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
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Divers - Echantillons positifs

lect vis. DO450nm Rés. test Hekt. XLD Résultat Hekt. XLD Hekt. XLD Résultat
OP1 RD 1402 Blanc d'œuf nc + >3,50 Pos. a+ a+ Prés. + + + + Prés. Oui
OP2 RD 1414 Blanc d'œuf nc + >3,50 Pos. - a+ Prés. + + + + Prés. Oui
OP3 RD 1406 Coule d'œuf nc + >3,50 Pos. a+ a+ Prés. + + + + Prés. Oui
OP4 RD 1393 Coule d'œuf nc + 0,286 Pos. a+ a+ Prés. + + + + Prés. Oui
OP5 RD 1392 Coule d'œuf nc + >3,50 Pos. a+ a+ Prés. + + + + Prés. Oui
OP6 RD 1416 Coule d'œuf nc + 3,441 Pos. a+ a+ Prés. + + + - Prés. Oui
OP7 RD 1417 Coule d'œuf nc + 3,484 Pos. + + Prés. + + + - Prés. Oui
OP8 RD 1413 Jaune d'œuf nc + 1,013 Pos. + - Prés. + + - - Prés. Oui
OP9 RD 1395 Jaune d'œuf nc + >3,50 Pos. a+ a+ Prés. + + + + Prés. Oui
OP10 RD 1515 Coule d'œuf nc + >3,50 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
OP11 RD 1398 Œuf entier nc + 2,839 Pos. a+ a+ Prés. + + + - Prés. Oui
OP12 RD 1400 Œuf entier nc + >3,50 Pos. a+ a+ Prés. + + + + Prés. Oui
OP13 RD 1652 Œuf entier pasteurisé ac + >3,50 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
OP14 RD 1665 Omelette et crème de cèpes ac + >3,50 Pos. + - Prés. + - + - Prés. Oui
OP15 RD 1492 Poudre d'œuf ac + >3,50 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
OP16 RD 1649 Cheese cake ac - 0,172 Nég. + + Prés. + + + + Prés. Non (FN)
OP17 RD 1552 Crème anglaise ac + 1,177 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
OP18 RD 1568 Crème anglaise ac + 1,542 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
OP19 RD 1581 Crème pâtissière ac + >3,50 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
OP20 RD 1488 Crémeux au basilic ac + >3,50 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
OP21 RD 1489 Dessert ac + 0,680 Pos. a+ a+ Prés. + + - - Prés. Oui
OP22 RD 1650 Eclair chocolat ac + >3,50 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
OP23 RD 1570 Eclair chocolat ac - 0,050 Nég. - - Prés. + + - - Prés. Non (FN)
OP24 RD 1360 Eclair pistache ac + 1,650 Pos. + - Prés. - - + - Prés. Oui
OP25 RD 1551 Flan ac + 0,925 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
OP26 RD 1361 Flan nature ac + > 3,50 Pos. + + Prés. + - + + Prés. Oui
OP27 RD 1554 Salambo ac + 0,296 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
OP28 RD 1490 Bœuf aux oignons ac + >3,50 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
OP29 RD 1487 Porc au caramel ac + 3,411 Pos. a+ a+ Prés. + + - - Prés. Oui
OP30 RD 1669 Sdwich poulet crudités ac + >3,50 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
a : Résultat obtenu après un repiquage en bouillon RVS
ac : échantillon artificiellement contaminé
nc : échantillon naturellement contaminé
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Alimentation animale - Echantillons négatifs

lect vis. DO450nm Rés. test Hekt. XLD Résultat Hekt. XLD Hekt. XLD Résultat
AN1 RD 1532 Aliment complet pour Hamster - 0,097 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
AN2 RD 1537 Aliment pour poisson - 0,094 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
AN3 RD 1348 Farine animale - 0,080 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
AN4 RD 1349 Farine animale - 0,074 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
AN5 RD 1350 Farine animale - 0,070 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
AN6 RD 1511 Farine animale + 3,155 Pos. - - Abs. - - - - Abs. Oui (PPNA)
AN7 RD 1518 Farine animale - 0,181 Nég. a- a- Abs. - - - - Abs. Oui
AN8 RD 1580 Farine animale - 0,118 Nég. - - Abs. - - - - Abs. Oui
AN9 RD 1282 Farine de viande - 0,171 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
AN10 RD 1346 Flocons pour poissons - 0,152 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
AN11 RD 1513 Granulés - 0,122 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
AN12 RD 1283 Granulés pour chevaux - 0,115 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
AN13 RD 1347 Granulés pour rongeurs - 0,082 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
AN14 RD 1695 Os à mâcher - 0,070 Nég. - - Abs. - - - - Abs. Oui
AN15 RD 1534 Poissons séchés pour chat - 0,085 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
AN16 RD 1345 Poudre pour animaux - 0,062 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
AN17 RD 1281 Stick à la viande pour chien - 0,110 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
AN18 RD 1268 Stick aux légumes pour chien - 0,082 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
AN19 RD 1274 Emincé bœuf et volaille pour chat - 0,071 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
AN20 RD 1276 Emincé canard et agneau pour chat - 0,081 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
AN21 RD 1277 Emincé lapin et foie pour chat - 0,087 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
AN22 RD 1275 Emincé poulet et dinde pour chat - 0,099 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
AN23 RD 1270 Terrine à la truite et cabillaud pour chat - 0,075 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
AN24 RD 1269 Terrine à l'agneau pour chien - 0,076 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
AN25 RD 1535 Saucisson cuit pour chien - 0,077 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
AN26 RD 1358 Viande pour animaux - 0,111 Nég / / Abs. - - - - Abs. Oui
AN27 RD 1359 Viande pour animaux - 0,180 Nég - - Abs. - - - - Abs. Oui
AN28 RD 1272 Viande pour animaux vache - 0,124 Nég / / Abs. - - - - Abs. Oui
AN29 RD 1273 Viande pour animaux veau - 0,156 Nég / / Abs. - - - - Abs. Oui
a : Résultat obtenu après un repiquage en bouillon RVS
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Alimentation animale - Echantillons positifs

lect vis. DO450nm Rés. test Hekt. XLD Résultat Hekt. XLD Hekt. XLD Résultat
AP1 RD 1532 Aliment complet pour Hamster ac -/+ 0,194 Douteux + + Prés. + + + + Prés. Oui
AP2 RD 1532 Aliment complet pour hamster ac + >3,50 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
AP3 RD 1542 Aliment complet pour perruche ac + 0,583 Pos. + - Prés. + + + - Prés. Oui
AP4 RD 1542 Aliment pour perruche ac + 1,221 Pos. + - Prés. + + + + Prés. Oui
AP5 RD 1585 Croquettes poulet pour chat ac + 1,094 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
AP6 RD 1530 Croquettes pour Chat ac + 1,982 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
AP7 RD 1530 Croquettes pour chat ac + 0,800 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
AP8 RD 1251 Farine animale nc + 0,327 Pos. + - Prés. - - - - Abs. Non (PS)
AP9 RD 1453 Farine animale n°2 silo 3 nc + >3,50 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
AP10 RD 1452 Farine animale n°3 silo 2 nc + 2,916 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
AP11 RD 1451 Farine animale n°5 silo 3 nc + 3,068 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
AP12 RD 1584 Farine de viande nc + 0,900 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
AP13 RD 1450 Farine de viande 72-389 nc + 0,464 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
AP14 RD 1540 Graines pour canaris ac + >3,50 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
AP15 RD 1540 Graines pour canaris ac -/+ 0,187 Douteux + - Prés. + + + + Prés. Oui
AP16 RD 1558 Maïs pour volailles ac + 0,348 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
AP17 RD 1534 Poissons séchés pour chat ac + 0,828 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
AP18 RD 1528 Poudre pour rongeurs ac + >3,50 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
AP19 RD 1529 Poudre pour rongeurs ac + >3,50 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
AP20 RD 1533 Stick au poulet pour chien ac + 1,175 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
AP21 RD 1536 Stick pour chien ac + 0,669 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
AP22 RD 1268 Sticks aux légumes pour chien ac + 3,364 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
AP23 RD 1531 Sticks pour lapin ac + 1,636 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
AP24 RD 1277 Emincé lapin foie pour chat ac + 3,403 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
AP25 RD 1275 Emincé poulet dinde pour chat ac + 3,391 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
AP26 RD 1538 Pâtée pour chien ac + 1,349 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
AP27 RD 1541 Terrine pour chat ac + 2,391 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
AP28 RD 1539 Terrine pour chat ac + 0,624 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
AP29 RD 1270 Terrine truite et cabillaud pour chat ac + 2,704 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
AP30 RD 1535 Saucisson pour chien ac + 2,040 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
AP31 RD 1359 Viande pour animaux ac + 1,261 Pos. a+ a+ Prés. + (2col) - + + Prés. Oui
AP32 RD 1358 Viande pour animaux ac + 1,137 Pos. a+ a+ Prés. + - +(1 col) - Prés. Oui
a : Résultat obtenu après un repiquage en bouillon RVS
ac : échantillon artificiellement contaminé
nc : échantillon naturellement contaminé
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Environnement - Echantillons négatifs

lect vis. DO450nm Rés. test Hekt. XLD Résultat Hekt. XLD Hekt. XLD Résultat
EN1 RD 1701 Eau de process - 0,050 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
EN2 RD 1702 Eau de process - 0,051 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
EN3 RD 1574 Eau de process - 0,061 Nég. - - Abs. - - - - Abs. Oui
EN4 RD 1498 Eau de process - 0,054 Nég. - - Abs. - - - - Abs. Oui
EN5 RD 1639 Eau de refroidissement - 0,049 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
EN6 RD 1284 Eau de robinet table de découpe - 0,078 Nég / / Abs. - - - - Abs. Oui
EN7 RD 1353 Eau de vanne de la mélangeuse - 0,070 Nég / / Abs. - - - - Abs. Oui
EN8 RD 1639 Eau refroidissement coquillettes après cuisson - 0,060 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
EN9 RD 1638 Eau refroidissement tortis après cuisson - 0,064 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
EN10 RD 1498 Eau rinçage bac - 0,169 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
EN11 RD 1594 Ecouvillon Ariane après nettoyage - 0,110 Nég - - Abs. - - - - Abs. Oui
EN12 RD 1577 Ecouvillon convoyeur - 0,052 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
EN13 RD 1526 Ecouvillon couteau à fromage - 0,063 Nég / / Abs. - - - - Abs. Oui
EN14 RD 1636 Ecouvillon filet bleu décontamination - 0,060 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
EN15 RD 1578 Ecouvillon ligne PANDA - 0,059 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
EN16 RD 1637 Ecouvillon panier bleu décontamination - 0,061 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
EN17 RD 1590 Eponge chariot + 0,622 Pos - - Abs. - - - - Abs. Oui (PPNA)
EN18 RD 1527 Ecouvillon plan de travail - 0,077 Nég / / Abs. - - - - Abs. Oui
EN19 RD 1503 Ecouvillon paillasse - 0,092 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
EN20 RD 1557 Ecouvillon ligne après nettoyage - 0,085 Nég. / / Abs. - - - - Abs. Oui
EN21 RD 1354 Ecouvillon planche à découper - 0,057 Nég / / Abs. - - - - Abs. Oui
EN22 RD 1355 Ecouvillon plateau inox - 0,058 Nég / / Abs. - - - - Abs. Oui
EN23 RD 1693 Ecouvillon évier + 0,236 Pos. - - Abs. - - - - Abs. Oui(PPNA)
EN24 RD 1694 Ecouvillon évier + 0,412 Pos. - - Abs. - - - - Abs. Oui(PPNA)
EN25 RD 1457 Ecouvillon évier -/+ 0,197 Douteux - - Abs. - - - - Abs. Oui
EN26 RD 1502 Ecouvillon évier + 0,457 Pos. a- a- Abs. - - - - Abs. Oui (PPNA)
EN27 RD 1455 Ecouvillon évier - 0,088 Nég. - - Abs. - - - - Abs. Oui
EN28 RD 1595 Ecouvillon filtre robinet - 0,068 Nég. - - Abs. - - - - Abs. Oui
EN29 RD 1454 Ecouvillon robinet - 0,085 Nég. - - Abs. - - - - Abs. Oui
EN30 RD 1456 Ecouvillon sol vestiaire - 0,074 Nég. - - Abs. - - - - Abs. Oui
EN31 RD 1596 Ecouvillon ventilateur cellule refroidissement + 0,408 Pos. - - Abs. - - - - Abs. Oui (PPNA)
EN32 RD 1497 Siphon évier + 1,543 Pos. - - Abs. - - - - Abs. Oui (PPNA)
a : Résultat obtenu après un repiquage en bouillon RVS
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Environnement - Echantillons positifs

lect vis. DO450nm Rés. test Hekt. XLD Résultat Hekt. XLD Hekt. XLD Résultat
EP1 RD 1666 Eau (boucherie) ac + 0,967 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
EP2 RD 1353 Eau de vanne de la mélangeuse ac + >3,50 Pos + + Prés. + - + + Prés. Oui
EP3 RD 1498 Eau rinçage bac ac + >3,50 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
EP4 RD 1660 Eau rinçage cuve ac + 1,023 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
EP5 RD 1662 Eau rinçage remplisseur réf.517 ac + 1,248 Pos. + + Prés. + + - + Prés. Oui
EP6 RD 1661 Eau rinçage remplisseuse réf. 516 ac + >3,50 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
EP7 RD 1663 Eau rinçage remplisseuse réf.74 ac + >3,50 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
EP8 RD 1598 Ecouvillon bac blanc légumes ac + >3,50 Pos + + Prés. + + + + Prés. Oui
EP9 RD 1593 Ecouvillon batteur ac + >3,50 Pos + + Prés. + + + + Prés. Oui
EP10 RD 1495 Ecouvillon couteau ac + >3,50 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
EP11 RD 1690 Ecouvillon couteau ac + 2,904 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
EP12 RD 1688 Ecouvillon cuillère ac + >3,50 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
EP13 RD 1556 Ecouvillon ligne mécanique ac + 2,192 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
EP14 RD 1689 Ecouvillon mur monte-charge ac + >3,50 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
EP15 RD 1501 Ecouvillon plonge ac + >3,50 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
EP16 RD 1496 Ecouvillon table de découpe ac + >3,50 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
EP17 RD 1672 Eponge bac ac + >3,50 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
EP18 RD 1588 Eponge bac crudités ac + >3,50 Pos + + Prés. + + + + Prés. Oui
EP19 RD 1591 Eponge bac évier légumerie ac + >3,50 Pos + + Prés. + + + + Prés. Oui
EP20 RD 1685 Eponge chariot ac + 3,235 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
EP21 RD 1673 Eponge chariot ac + 1,149 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
EP22 RD 1687 Eponge cuve ac + 3,306 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
EP23 RD 1686 Eponge évier laverie ac + 3,248 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
EP24 RD 1671 Eponge passe plat ac + 1,136 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
EP25 RD 1589 Eponge table de découpe ac + >3,50 Pos + + Prés. + + + + Prés. Oui
EP26 RD 1674 Eponge table de découpe ac + >3,50 Pos. + - Prés. + - + - Prés. Oui
EP27 RD 1592 Ligne panda ac + >3,50 Pos + + Prés. + + + + Prés. Oui
EP28 RD 1692 Siphon évier 2 ac + 0,259 Pos. + + Prés. + + + + Prés. Oui
EP29 RD 1691 Siphon évier 1 ac + >3,50 Pos. + + Prés. + - + - Prés. Oui
ac : échantillon artificiellement contaminé

nc : échantillon naturellement contaminé

Code
Méthode de référence(*)

Concord.RVS MKTTnRéf. Produit Contam.
Ridascreen Salmonella
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ANNEXE 4 : LIMITES DE CONFIANCE INFERIEURES 
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Calcul des limites de confiance inférieures associés au nombre 
d’échantillons soumis à essai 

 
 Exactitude relative Sensibilité relative Spécificité relative 

N AC (%) LCL 
(%) 

N+ SE (%) LCL 
(%) 

N- SP (%) LCL 
(%) 

Produits carnés 69 100 98 33 100 98 36 100 98 
Produits laitiers 64 98 96 32 97 95 32 100 98 
Produits de la mer & 
végétaux 62 98 96 32 97 95 30 100 98 

Divers 60 97 96 30 93 88 30 100 98 
Alimentation animale 61 98 96 31 100 98 30 97 95 
Ech. environnement 61 100 98 29 100 98 32 100 98 
Total 377 99 98 187 98 96 190 99 98 
LCL : limite de confiance inférieure à 95% (unilatéral) 
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ANNEXE 5 : NIVEAU DE DETECTION RELATIF 
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Niveau de détection relatif - Viande hachée
Souche : S15 S. Typhimurium (Viande hachée) 

Flore totale :1,7. 107CFU/g

Taux réel 
dans 25g Concordance
[IC]a

lect vis. D.O. Rés. test XLD Hekt Résultat XLD Hekt. XLD Hekt.

0 A - 0,089 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

0 0 B - 0,079 Nég. / / Abs. - - - - Abs. M.A. : 0 / 6

0 C - 0,085 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

0 D - 0,095 Nég. / / Abs. - - - - Abs. M.R. : 0 / 6

0 E - 0,075 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

0 F - 0,090 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

0,2 A - 0,089 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

0,30 0,2 B - 0,089 Nég. / / Abs. - - - - Abs. M.A. : 0 / 6

0,2 C - 0,140 Nég. / / Abs. + + + + Prés.

[0;2] 0,2 D - 0,084 Nég. / / Abs. - - - - Abs. M.R. : 1 / 6

0,2 E - 0,107 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

0,2 F - 0,092 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

0,5 A - 0,107 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

0,46 0,5 B - 0,175 Nég. / / Abs. + + + + Prés. M.A. : 2 / 6

0,5 C - 0,102 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

[0;2] 0,5 D + 0,638 Pos. + + Prés. + + + + Prés. M.R. : 3 / 6

0,5 E + 0,314 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

0,5 F - 0,113 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

1 A + 0,456 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

1,63 1 B + 0,200 Pos. + + Prés. + + + + Prés. M.A. : 5 / 6

1 C + 0,319 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

[0;5] 1 D - 0,126 Nég. / / Abs. + + + + Prés. M.R. : 6 / 6

1 E + 0,520 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

1 F + 0,318 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

3 A + 0,345 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

3,76 3 B + 0,804 Pos. + + Prés. + + + + Prés. M.A. : 6 / 6

3 C + 0,910 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

[1;8] 3 D + 0,550 Pos. + + Prés. + + + + Prés. M.R. : 6 / 6

3 E + 0,419 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

3 F + 1,645 Pos. + + Prés. + + + + Prés.
a : Intervalle de confiance selon la loi de Poisson

Code MKTTn
Méthode de référence (MR*)

Résultat

Ridascreen Salmonella
RVS
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Niveau de détection relatif - Lait cru 
Souche :S59 S. Dublin (Lait)

Flore totale : 8.103  CFU/mL

Taux réel 

dans 25mL Concordance

[IC]a
lect vis. DO450nm Rés. test XLD Hekt. Résultat XLD Hekt. XLD Hekt.

0 A - 0,082 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

0 0 B - 0,096 Nég. / / Abs. - - - - Abs. MR : 0/6

0 C - 0,098 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

0 D - 0,097 Nég. / / Abs. - - - - Abs. MA : 0/6

0 E - 0,101 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

0 F - 0,090 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

0,2 A - 0,083 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

0,26 0,2 B - 0,079 Nég. / / Abs. - - - - Abs. MR : 1/6

0,2 C + 0,976 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

[0;2] 0,2 D - 0,092 Nég. / / Abs. - - - - Abs. MA : 1/6

0,2 E - 0,070 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

0,2 F - 0,076 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

0,5 A - 0,088 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

0,33 0,5 B + 0,323 Pos. + + Prés. - + + + Prés. MR : 3/6

0,5 C - 0,098 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

[0;2] 0,5 D + 0,225 Pos. + + Prés. + + + + Prés. MA : 3/6

0,5 E + >3,00 Pos. + + Prés. - + + + Prés.

0,5 F - 0,086 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

1 A - 0,127 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

1,50 1 B + 2,181 Pos. + + Prés. + + + + Prés. MR : 4/6

1 C + 2,851 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

[0;4] 1 D + 1,669 Pos. + + Prés. + + + + Prés. MR : 4/6

1 E + 0,737 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

1 F - 0,063 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

3 A + >3,00 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

3,96 3 B + 1,099 Pos. + + Prés. + + + + Prés. MR : 6/6

3 C + 0,579 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

[1;8] 3 D + >3,00 Pos. + + Prés. + + + + Prés. MA : 6/6

3 E + >3,00 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

3 F + >3,00 Pos. + + Prés. + + + + Prés.
a : Intervalle de confiance selon la loi de Poisson

Code
Ridascreen Salmonella Méthode de référence (MR*)

RVS MKTTn

Résultat
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Niveau de détection relatif - Filet de lieu noir
Souche : S63 S . Enteritidis (Moules)

Flore totale :  5,4.104 CFU/g

Taux réel 
dans 25g Concordance

[IC]a
lect vis. DO450nm Rés. test XLD Hekt. Résultat XLD Hekt. XLD Hekt.

0 A - 0,127 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

0 0 B - 0,139 Nég. / / Abs. - - - - Abs. M.A. : 0 / 6

0 C - 0,123 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

0 D - 0,132 Nég. / / Abs. - - - - Abs. M.R. : 0 / 6

0 E - 0,139 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

0 F - 0,127 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

0,2 A + 1,688 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

0,33 0,2 B - 0,126 Nég. / / Abs. - - - - Abs. M.A. : 2 / 6

0,2 C - 0,130 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

[0;2] 0,2 D - 0,127 Nég. / / Abs. - - - - Abs. M.R. : 2 / 6

0,2 E + 1,422 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

0,2 F - 0,125 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

0,5 A - 0,119 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

0,70 0,5 B + 1,359 Pos. + + Prés. + + + + Prés. M.A. : 4 / 6

0,5 C + 1,051 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

[0;3] 0,5 D + 0,782 Pos. + + Prés. + + + + Prés. M.R. : 3 / 6

0,5 E + 0,777 Pos. + + Prés. - - - - Abs.

0,5 F - 0,084 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

1 A + 0,955 Pos. + + Prés. + + - - Prés.

0,93 1 B + 0,933 Pos. + + Prés. + + + + Prés. M.A. : 5 / 6

1 C + 1,202 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

[0;3] 1 D + 1,350 Pos. + + Prés. + + + + Prés. M.R. : 5 / 6

1 E - 0,160 Nég. - - Abs. - - - - Abs.

1 F + 1,328 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

3 A + 1,201 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

3,96 3 B + 1,380 Pos. + + Prés. + + + + Prés. M.A. : 6 / 6

3 C + 1,544 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

[1;8] 3 D + 1,595 Pos. + + Prés. + + + + Prés. M.R. : 6 / 6

3 E + 1,610 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

3 F + 1,697 Pos. + + Prés. + + + + Prés.
a : Intervalle de confiance selon la loi de Poisson

Code
Ridascreen Salmonella Méthode de référence (MR*)

RVS MKTTn

Résultat
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Niveau de détection relatif - Œufs entiers 
Souche : S38 S.  Enteritidis (Ovoproduit)

Flore totale : 2,8.101 CFU/g

Taux réel 
dans 25g Concordance

[IC]a
lect vis. DO450nm Rés. test XLD Hekt. Résultat XLD Hekt. XLD Hekt.

0 A - 0,136 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

0 0 B - 0,135 Nég. / / Abs. - - - - Abs. M.A. : 0 / 6

0 C - 0,128 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

0 D - 0,136 Nég. / / Abs. - - - - Abs. M.R. : 0 / 6

0 E - 0,131 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

0 F - 0,133 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

0,2 A - 0,140 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

0,33 0,2 B - 0,125 Nég. / / Abs. - - - - Abs. M.A. : 2 / 6

0,2 C + 2,133 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

[0;2] 0,2 D - 0,128 Nég. / / Abs. - - - - Abs. M.R. : 2 / 6

0,2 E - 0,127 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

0,2 F + 2,074 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

0,5 A - 0,130 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

0,66 0,5 B + 1,906 Pos. + + Prés. + + + + Prés. M.A. : 3 / 6

0,5 C - 0,137 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

[0;3] 0,5 D + 2,047 Pos. + + Prés. + + + + Prés. M.R. : 3 / 6

0,5 E + 1,769 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

0,5 F - 0,132 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

1 A - 0,140 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

1,16 1 B + 2,000 Pos. + + Prés. + + + + Prés. M.A. : 5 / 6

1 C + 1,986 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

[0;4] 1 D + 1,850 Pos. + + Prés. + + + + Prés. M.R. : 5 / 6

1 E + 2,019 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

1 F + 2,019 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

3 A + 2,103 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

2,46 3 B + 1,926 Pos. + + Prés. + + + + Prés. M.A. : 6 / 6

3 C + 1,873 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

[0;6] 3 D + 1,691 Pos. + + Prés. + + + + Prés. M.R. : 6 / 6

3 E + 1,895 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

3 F + 1,839 Pos. + + Prés. + + + + Prés.
a : Intervalle de confiance selon la loi de Poisson

Code
Ridascreen Salmonella Méthode de référence (MR*)

RVS MKTTn

Résultat
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Niveau de détection relatif - Pâtée à la volaille pour chat 
Souche S64 S. Infantis (Farine de viande)

Flore totale : 1,8.103  CFU/g

Taux réel 
dans 25g Concordance

[IC]a
lect vis. DO450nm Rés. test XLD Hekt. Résultat XLD Hekt. XLD Hekt.

0 A - 0,152 Nég. / / Abs. - - - - Nég.

0 0 B - 0,163 Nég. / / Abs. - - - - Nég. MR : 0/6

0 C - 0,161 Nég. / / Abs. - - - - Nég.

0 D - 0,162 Nég. / / Abs. - - - - Nég. MA : 0/6

0 E - 0,159 Nég. / / Abs. - - - - Nég.

0 F - 0,142 Nég. / / Abs. - - - - Nég.

0,2 A - 0,128 Nég. / / Abs. - - - - Nég.

0,36 0,2 B - 0,127 Nég. / / Abs. - - - - Nég. MR : 1/6

0,2 C - 0,136 Nég. / / Abs. - - - - Nég.

[0;2] 0,2 D + 1,053 Pos. + + Prés. + + + + Prés. MA : 1/6

0,2 E - 0,113 Nég. / / Abs. - - - - Nég.

0,2 F - 0,109 Nég. / / Abs. - - - - Nég.

0,5 A + 0,238 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

0,53 0,5 B - 0,110 Nég. / / Abs. - - - - Nég. MR : 3/6

0,5 C - 0,151 Nég. / / Abs. + + + + Prés.

[0;2] 0,5 D - 0,112 Nég. / / Abs. - - - - Nég. MA : 2/6

0,5 E - 0,110 Nég. / / Abs. - - - - Nég.

0,5 F + 2,750 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

1 A + 0,244 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

1,66 1 B + 0,613 Pos. + + Prés. + + + + Prés. MR : 5/6

1 C - 0,129 Nég. / / Abs. - - - - Nég.

[0;4] 1 D + 0,535 Pos. + + Prés. + + + + Prés. MA : 5/6

1 E + 0,379 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

1 F + 0,312 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

3 A + 0,325 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

4,60 3 B + 0,225 Pos. + + Prés. + + + + Prés. MR : 6/6

3 C + 0,312 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

[1;8] 3 D + 0,475 Pos. + + Prés. + + + + Prés. MA : 6/6

3 E + 0,346 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

3 F + 0,374 Pos. + + Prés. + + + + Prés.
a : Intervalle de confiance selon la loi de Poisson

Code
Ridascreen Salmonella Méthode de référence (MR*)

RVS MKTTn

Résultat
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Niveau de détection relatif - Eau de process
Souche : S34 S. Typhimurium (Table de découpe) 

Flore totale :  1,4. 103  CFU/mL

Taux réel 
dans 25mL Concordance

[IC]a
lect vis. D.O. Rés. test XLD Hekt Résultat XLD Hekt. XLD Hekt.

0 A - 0,051 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

0 0 B - 0,055 Nég. / / Abs. - - - - Abs. M.A. : 0 / 6

0 C - 0,056 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

0 D - 0,053 Nég. / / Abs. - - - - Abs. M.R. : 0 / 6

0 E - 0,057 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

0 F - 0,060 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

0,1 A - 0,080 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

0,30 0,1 B + 3,456 Pos. + + Prés. + + + + Prés. M.A. : 1 / 6

0,1 C - 0,098 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

[0;2] 0,1 D - 0,113 Nég. / / Abs. - - - - Abs. M.R. : 1 / 6

0,1 E - 0,083 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

0,1 F - 0,063 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

0,2 A - 0,126 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

0,37 0,2 B + 3,314 Pos. + + Prés. + + + + Prés. M.A. : 3 / 6

0,2 C + 0,250 Pos. + + Prés. - - - - Abs.

[0;2] 0,2 D + 3,186 Pos. + + Prés. + + + + Prés. M.R. : 2 / 6

0,2 E - 0,053 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

0,2 F - 0,156 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

0,5 A + 2,510 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

0,73 0,5 B + 3,260 Pos. + + Prés. + + + + Prés. M.A. :  5/ 6

0,5 C - 0,060 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

[0;3] 0,5 D + 2,968 Pos. + + Prés. + + + + Prés. M.R. : 5 / 6

0,5 E + 2,671 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

0,5 F + 1,800 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

1 A + 3,252 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

1,17 1 B + 2,985 Pos. + + Prés. + + + + Prés. M.A. :  6/ 6

1 C + 1,425 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

[0;4] 1 D + 3,028 Pos. + + Prés. + + + + Prés. M.R. :  6/ 6

1 E + 3,176 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

1 F + 3,285 Pos. + + Prés. + + + + Prés.
a : Intervalle de confiance selon la loi de Poisson

Code
Ridascreen Salmonella Méthode de référence (MR*)

RVS MKTTn
Résultat
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1- Viande hachée – Salmonella Typhimurium  
 
Niveau Taux inoculé a I.C. b Méthode Négatif (-

) 
Positif (+) Total 

1 0 - M.R. (*) 6 0 6 
M.A. 6 0 6 
Total 12 0 12 

2 0,30 [0 ;2] M.R. (*) 5 1 6 
M.A. 6 0 6 
Total 11 1 12 

3 0,46 [0 ;2] M.R.(*) 3 3 6 
M.A. 4 2 6 
Total 7 5 12 

4 1,63 [0 ;5] M.R. (*) 0 6 6 
M.A. 1 5 6 
Total 1 11 12 

5 3,76 [1 ;8] M.R. (*) 0 6 6 
M.A. 0 6 6 
Total 0 12 12 

a : cellules / 25 g (mL), b : intervalle de confiance selon la loi de Poisson  
 
 
 
2- –Lait cru – Salmonella Dublin  
 
Niveau Taux inoculé a I.C. b Méthode Négatif (-

) 
Positif (+) Total 

1 0 - M.R. (*) 6 0 6 
M.A. 6 0 6 
Total 12 0 12 

2 0,26 [0 ;2] M.R.(*) 5 1 6 
M.A. 5 1 6 
Total 10 2 12 

3 0,33 [0 ;2] M.R.(*) 3 3 6 
M.A. 3 3 6 
Total 6 6 12 

4 1,50 [0 ;4] M.R. (*) 2 4 6 
M.A. 2 4 6 
Total 4 8 12 

5 3,96 [1 ;8] M.R. (*) 0 6 6 
M.A. 0 6 6 
Total 0 12 12 

a : cellules / 25 g (mL), b : intervalle de confiance selon la loi de Poisson  
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3- Filet de lieu noir– Salmonella Enteritidis 

Niveau Taux inoculé a I.C. b Méthode Négatif (-
) 

Positif (+) Total 

1 0 - M.R. (*) 6 0 6 
M.A. 6 0 6 
Total 12 0 12 

2 0,33 [0 ;2] M.R.(*) 4 2 6 
M.A. 4 2 6 
Total 10 2 12 

3 0,70 [0 ;3] M.R.(*) 3 3 6 
M.A. 2 4 6 
Total 5 7 12 

4 0,93 [0 ;3] M.R. (*) 1 5 6 
M.A. 1 5 6 
Total 2 10 12 

5 3,96 [1 ;8] M.R. (*) 0 6 6 
M.A. 0 6 6 
Total 0 12 12 

a : cellules / 25 g (mL), b : intervalle de confiance selon la loi de Poisson 

4-  Œufs entiers – Salmonella Enteritidis 
Niveau Taux inoculé a I.C. b Méthode Négatif (-

) 
Positif (+) Total 

1 0 - M.R. (*) 6 0 6 
M.A. 6 0 6 
Total 12 0 12 

2 0,27 [0 ;2] M.R. (*) 4 2 6 
M.A. 4 2 6 
Total 8 4 12 

3 0,33 [0 ;2] M.R.(*) 3 3 6 
M.A. 3 3 6 
Total 6 6 12 

4 0,90 [0 ;3] M.R. (*) 1 5 6 
M.A. 1 5 6 
Total 2 10 12 

5 2,37 [0 ;5] M.R. (*) 0 6 6 
M.A. 0 6 6 
Total 0 12 12 

a : cellules / 25 g (mL), b : intervalle de confiance selon la loi de Poisson 
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5- – Boulettes à la volaille pour chat - Salmonella Infantis  
 
Niveau Taux inoculé a I.C. b Méthode Négatif (-

) 
Positif (+) Total 

1 0 - M.R. (*) 6 0 6 
M.A. 6 0 6 
Total 12 0 12 

2 0,36 [0 ;2] M.R. (*) 4 2 6 
M.A. 4 2 6 
Total 8 4 12 

3 0,53 [0 ;2] M.R.(*) 4 2 6 
M.A. 4 2 6 
Total 8 4 12 

4 1,66 [0 ;4] M.R. (*) 1 5 6 
M.A. 1 5 6 
Total 2 10 12 

5 4,60 [0 ;8] M.R. (*) 0 6 6 
M.A. 0 6 6 
Total 0 12 12 

a : cellules / 25 g (mL), b : intervalle de confiance selon la loi de Poisson et S.I. : 
suspension initiale 
 
 
 
6- – Eau de process - Salmonella Typhimurium  
 
Niveau Taux inoculé a I.C. b Méthode Négatif (-

) 
Positif (+) Total 

1 0 - M.R. (*) 6 0 6 
M.A. 6 0 6 
Total 12 0 12 

2 0,30 [0 ;2] M.R. (*) 5 1 6 
M.A. 5 1 6 
Total 10 2 12 

3 0,37 [0 ;2] M.R.(*) 4 2 6 
M.A. 3 3 6 
Total 7 5 12 

4 0,73 [0 ;3] M.R. (*) 1 5 6 
M.A. 1 5 6 
Total 2 10 12 

5 1,17 [0 ;4] M.R. (*) 0 6 6 
M.A. 0 6 6 
Total 0 12 12 

a : cellules / 25 g (mL), b : intervalle de confiance selon la loi de Poisson et S.I. : 
suspension initiale 
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Sélectivité - Souches non cibles

Souches Origine Code CFU/mL L.V. DO450nm Résultat du test
Acinetobacter baumanii Sandwich(dinde-fromage) I5 7,10E+05 - 0,066 Négatif

Bacillus cereus Lait UHT I80 7,80E+05 - 0,074 Négatif

Citrobacter diversus CIP 82.87 T R124 3,20E+05 - 0,084 Négatif

Citrobacter freundii CIP 5362 R35 3,80E+05 + 0,230 Positif

Citrobacter freundii ATCC 8090 R40 1,80E+05 + 0,209 Positif

Citrobacter koserii CIP 7211 R2 3,40E+05 - 0,160 Négatif

Enterobacter aerogenes Ind. laitière I25 2,10E+05 - 0,083 Négatif

Enterobacter cloacae CIP 60.86 T R8 3,30E+05 - 0,104 Négatif

Enterobacter faecalis ATCC 7211 R7 1,40E+05 - 0,090 Négatif

Enterobacter faecalis CIP 103214 R84 2,70E+05 - 0,075 Négatif

Enterobacter sakazakii CIP 57.33 R115 2,90E+05 - 0,106 Négatif

Enterobacter sakazakii CIP 103581 R116 3,10E+05 - 0,090 Négatif

Enterococcus hirae CIP 58.55 R5 2,10E+05 - 0,082 Négatif

Escherichia coli Carottes râpées I2 3,60E+05 - 0,078 Négatif

Escherichia coli ATCC 8739 R74 4,80E+05 - 0,111 Négatif

Escherichia coli Ind. laitière I23 4,30E+05 - 0,091 Négatif

Escherichia hermanii CIP 103176 R82 6,90E+05 - 0,142 Négatif

Escherichia vulneris ADRIA 132 I86 5,40E+05 - 0,059 Négatif

Escherichia vulneris CIP 103177T R119 2,40E+05 - 0,108 Négatif

Hafnia alvei CNRZ 73 R14 3,70E+05 - 0,104 Négatif

Hafnia alvei Taboulé I3 2,50E+05 - 0,112 Négatif

Hafnia alvei Jaune d'œuf I89 6,10E+05 - 0,062 Négatif

Klebsiella oxytaca Salade soja I17 4,20E+05 - 0,080 Négatif

Klebsiella ozanae Peau de cou de poulet Kle 4.1 3,00E+05 - 0,026 Négatif

Klebsiella pneumoniae Patisserie I6 3,00E+05 - 0,060 Négatif

Klebsiella pneumoniae CIP 8291 R60 8,90E+05 - 0,081 Négatif

Micrococcus luteus Industrie laitière I30 3,90E+05 - 0,110 Négatif

Pantoea agglomerans ADRIA 78 I84 5,00E+05 - 0,074 Négatif

Pantoea agglomerans CIP 57.51T R122 9,90E+04 - 0,063 Négatif

Proteus mirabilis CIP 103181 R95 4,00E+05 - 0,076 Négatif

Pseudomonas aeruginosa Omelette gruyère I16 8,70E+04 - 0,060 Négatif

Serratia ficaria CIP 79.23 R117 2,10E+05 - 0,063 Négatif

Serratia fonticola CIP 103580 R118 1,20E+05 - 0,070 Négatif

Test Ridascreen Salmonella
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Sélectivité - souches cibles
Résultats des essais réalisés avec le protocole 4 heures (Etude mai 2007)

Concentration 
(CFU/225mL) L.V. D0 450nm Résultat

S. Agona Industrie laitière I 26 61 + 0,542 Pos.
S. Anatum Saucisson sec S23 48 + 0,973 Pos.
S. Anatum Sésame décortiqué S78 37 + 2,680 Pos.
S. Brandenburg Côte de porc S 1 52 + 0,336 Pos.
S. Brandenburg Gratin de courgette S 2 54 + 0,329 Pos.
S. Brandenburg Viande cuite S 3 14 + 0,305 Pos.
S. Cerro Farine de lapin S198 91 + 0,638 Pos.
S. Colindale Basilic S77 16 + >3,50 Pos.
S. Derby Echine de porc S 9 85 + 0,597 Pos.
S. Derby Porc S21 31 + 0,513 Pos.
S. Diarizonae Semoule de blé 17499 152 + >3,50 Pos.
S. Diarizonae Semoule de blé 17483 42 + 0,322 Pos.
S. Dublin Lait S59 83 + 0,663 Pos.
S. Enteritidis Poulet S11 78 + 0,466 Pos.
S. Enteritidis Ovoproduit S38 120 + 1,494 Pos.
S. Enteritidis Viande rouge S56 8 + 1,236 Pos.
S. Gallinarum CIP 56.8 R108 24 + 0,996 Pos.
S. Gallinarum CIP A 255 R111 60 + 2,024 Pos.
S. Hadar Merguez S22 45 + 0,346 Pos.
S. Heidelberg Viande de volaille S51 92 + 0,697 Pos.
S. Indiana Filet de bœuf S55 25 + 0,971 Pos.
S. Infantis CIP 103549 R 32 57 + 2,232 Pos.
S. Infantis ATCC 51741 R100 68 + 2,548 Pos.
S. Infantis NEOGEN C1.794 R102 84 + 0,530 Pos.
S. Infantis Farine de viande S64 39 + >3,50 Pos.
S. Livingstone Envt-atelier de production S209 92 + >3,50 Pos.
S.  London Escargot de mer S70 48 + 2,823 Pos.
S. Mikawasima Salade de fruits frais S80 40 + >3,50 Pos.
S. Montevideo Tartare pur bœuf S75 40 + >3,50 Pos.
S. Muenchen Envt-atelier de production S224 114 + 1,042 Pos.
S. Ohio Envt-atelier de production S225 38 + >3,50 Pos.
S. Orion Canard S74 38 + 1,696 Pos.
S. Paratyphi A CIP 55 39 R105 19 + 1,497 Pos.
S. Paratyphi A CIP 55.40 R107 340 + 2,472 Pos.
S. Paratyphi A CIP A 220 R109 12 + 0,354 Pos.
S. Paratyphi A CIP 55.41 R112 32 + 1,548 Pos.
S. Paratyphi B CIP 54 100 R103 21 + 0,442 Pos.
S. Paratyphi B Filet de poulet cru S76 48 + 2,674 Pos.
S. Paratyphi C CIP 55.108 R106 100 + 0,390 Pos.
S. Plymouth Envt-atelier de production S214 84 + >3,50 Pos.
S. Rissen Envt-atelier de production S234 54 + >3,50 Pos.
S. Saint-Paul Filet de dinde cru S 6 61 + 0,311 Pos.
S. Saint-Paul Rôti de lapin S24 27 + >3,50 Pos.
S. Schwarzengrund Sauté de porc cru S 8 140 + 0,605 Pos.
S. Schwarzengrund Farine de viande S69 44 + 2,000 Pos.
S. Senftenberg CIP 105343 R 36 39 + 0,510 Pos.
S. Tennessee Envt-atelier de production S216 87 + >3,50 Pos.
S. Typhi CIP 54 136 R104 40 + 0,442 Pos.
S. Typhimurium Bœuf haché cru S15 30 + 0,891 Pos.
S. Typhimurium Pieds en gelée S18 59 + 0,464 Pos.
S. Typhimurium Pigeon S20 34 + 0,657 Pos.
S. Typhimurium CIP 60.62 R 69 23 + 0,682 Pos.
S. Typhimurium Pièce de porc S28 68 + 0,366 Pos.
S. Virchow CIP 105355 R 33 28 + 0,652 Pos.
S. Virchow 6838 (lact +) S54 76 + 0,391 Pos.
S. Virchow 11337 (intox) S53 49 + >3,50 Pos.
S. Worthington Envt-atelier de production S232 60 + 0,285 Pos.

Test Ridascreen SalmonellaSouches Origine Code
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Résultats des essais réalisés avec le protocole 5,5 heures

Concentration 
(CFU/225mL) L.V. D0 450nm Résultat

S. Bredeney Rôti de dinde cru S10 33 + 2,881 Pos.

S. Kaneshie Produits végétaux S72 59 + 0,257 Pos.

S. Dugbe Produits végétaux S71 39 + 0,400 Pos.

S. Hadar Escalope de volaille S7 70 + 1,198 Pos.

S. Hadar Poulet cru S12 51 + 1,030 Pos.

S. Kottbus Jardinière S13 51 + 1,436 Pos.

S. Kottbus Sauté de dinde cru S14 50 + 1,304 Pos.

S.  Virchow 11337 (intox) S53 82 + >3,50 Pos.

S. Infantis Farine de viande S64 50 + >3,50 Pos.

S. Heidelberg / Sal 8.1 39 + 3,403 Pos.

S. Kedougou Farine de viande Sal 3 97 + 0,378 Pos.
S. Arizonae (S.IIIb 61:k:1,5,7)Chocolaterie S81 66 + 0,332 Pos.
S. Diarizonae (16:z10: e,n,x,z1Boue station épuration 2414 69 + 0,235 Pos.
S. Arizonae (S.IIIa 48:z4,z23 : Canard 2255 87 + 0,371 Pos.
S. Arizonae (S.IIIb 47: i , z53) Canard 2028 93 + 0,233 Pos.

S. Kedougou Couenne de porc 8430.07 105 + 0,522 Pos.

S. Kedougou Envt atelier 8715.07 74 + 0,797 Pos.

S. Kedougou Usine de chocolat 8616.07 106 + >3,50 Pos.

Test Ridascreen Salmonella
Souches Origine Code
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Concentration 
(CFU/225mL) L.V. D0 450nm Résultat

Mbandaka Pintadeau SAL.1.85 28 + 3,551 Pos. +
Manhattan Bovin SAL.1.84 24 + 3,557 Pos. +
Blockley Environnement élevage poule SAL.1.185 33 + 0,754 Pos. +
Napoli Canard SAL.1.97 28 + 3,567 Pos. +
Regent Manchon de canard SAL.1.115 29 + 3,557 Pos. +
Senftenberg Tourteau de soja (alim. animale) SAL.1.126 29 + 3,053 Pos. +
Havana Env. atelier (alim. humaine) SAL.1.60 30 + 0,813 Pos. +
S.III a 51 : z4,z23 : - Saucisson sec SAL.1.6 36 + 0,242 Pos. +
S.III b 38 : l,v : z53 Boue station épuration SAL.1.42 22 + 0,192 Pos. +
S.I 1,4,[5],12 : i : - Environnement élevage poule SAL.1.184 31 + 0,962 Pos. +
S.I 1,4,[5],12 : - : 1,2 porc à la tahitienne SAL.1.183 33 + 3,564 Pos. +
S.I 1,4,[5],12 : - : - Tiramisu SAL.1.182 48 + 3,049 Pos. +

Shigella flexneri CIP 82.48T SHI.1.1 120000 UFC/mL - 0,097 Neg. /
Proteus vulgaris CIP 103989 PRO.2.1 130000 UFC/mL - 0,073 Neg. /

ANNEXE 6 - COMPLEMENT DE SELECTIVITE

ConfirmationSouches Origine Code
Test Ridascreen Salmonella
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ANNEXE 7 : RESULTATS DU LABORATOIRE EXPERT 
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Laboratoire expert

Flore totale : 10 CFU/mL

Code lect vis. DO450/620nm Résultat test XLD Hekt. Résultat XLD Hekt. XLD Hekt.

1 - 0,051 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

2 - 0,049 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

7 - 0,058 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

10 - 0,065 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

11 - 0,062 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

14 - 0,059 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

15 - 0,053 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

24 - 0,054 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

4 + >3,5 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

5 + >3,5 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

6 + >3,5 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

17 + >3,5 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

19 + 3,360 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

20 + >3,5 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

22 + >3,5 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

23 + >3,5 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

3 + >3,5 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

8 + >3,5 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

9 + >3,5 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

12 + >3,5 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

13 + 3,463 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

16 + >3,5 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

18 + >3,5 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

21 + >3,5 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

Ridascreen Salmonella Méthode de référence (MR*)
RVS MKTTn

Résultat

R-BIOPHARM - Ridascreen Salmonella Rapport de synthèse - v1 Juillet 2016

Institut Scientifique d'Hygiène et d'Analyse 63/81



ANNEXE 8 : RESULTATS DES LABORATOIRES PARTICIPANTS 
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Laboratoire A

Flore totale : < 10 CFU/mL

1 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

2 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

7 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

10 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

11 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

14 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

15 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

24 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

4 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

5 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

6 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

17 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

19 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

20 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

22 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

23 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

3 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

8 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

9 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

12 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

13 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

16 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

18 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

21 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

Hekt.Hekt.
lect. visuelle ou

Résultat test XLD XLD

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Code éch.
Hekt. Résultat XLD

Méthode Ridascreen Salmonella Méthode de référence NF EN ISO 6579 (2002)
RVS MKTTn

Résultat
valeurs D.O.
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Laboratoire B

Flore totale : < 10 CFU/mL

1 Nég. - - Abs. - - - - Abs.

2 Nég. - - Abs. - - - - Abs.

7 Nég. - - Abs. - - - - Abs.

10 Nég. - - Abs. - - - - Abs.

11 Nég. - - Abs. - - - - Abs.

14 Nég. - - Abs. - - - - Abs.

15 Nég. - - Abs. - - - - Abs.

24 Nég. - - Abs. - - - - Abs.

4 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

5 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

6 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

17 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

19 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

20 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

22 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

23 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

3 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

8 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

9 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

12 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

13 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

16 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

18 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

21 Pos. + + Prés. + + + + Prés.
Test Ridascreen réalisé à l'aide d'un automate

lect. visuelle ou

valeurs D.O.

0,067

0,089

0,072

0,078

0,082

0,091

0,078

0,096

>3,00

>3,00

>3,00

>3,00

>3,00

>3,00

>3,00

>3,00

>3,00

>3,00

XLD Hekt.
Code éch.

Méthode Ridascreen Salmonella Méthode de référence NF EN ISO 6579 (2002)
RVS MKTTn

Résultat
Résultat test XLD

>3,00

>3,00

XLD Hekt.Hekt. Résultat

>3,00

>3,00

>3,00

>3,00
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Laboratoire C

Flore totale : 100 CFU/mL

1 Nég. - - Abs. - - - - Abs.

2 Nég. - - Abs. - - - - Abs.

7 Nég. - - Abs. - - - - Abs.

10 Nég. - - Abs. - - - - Abs.

11 Nég. - - Abs. - - - - Abs.

14 Nég. - - Abs. - - - - Abs.

15 Nég. - - Abs. - - - - Abs.

24 Nég. - - Abs. - - - - Abs.

4 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

5 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

6 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

17 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

19 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

20 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

22 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

23 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

3 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

8 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

9 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

12 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

13 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

16 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

18 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

21 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

Code éch.
Méthode Ridascreen Salmonella Méthode de référence NF EN ISO 6579 (2002)

RVS MKTTn
Résultatlect. visuelle ou

Résultat test XLD Hekt. Hekt.
valeurs D.O.

-

-

Résultat XLD Hekt. XLD

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Laboratoire D

Flore totale : < 10 CFU/mL

1 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

2 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

7 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

10 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

11 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

14 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

15 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

24 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

4 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

5 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

6 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

17 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

19 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

20 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

22 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

23 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

3 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

8 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

9 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

12 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

13 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

16 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

18 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

21 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

Code éch.
Méthode Ridascreen Salmonella Méthode de référence NF EN ISO 6579 (2002)

RVS MKTTn
Résultatlect. visuelle ou

Résultat test XLD Hekt. Hekt.
valeurs D.O.

-

-

Résultat XLD Hekt. XLD

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Laboratoire F

Flore totale : < 10 CFU/mL

1 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

2 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

7 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

10 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

11 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

14 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

15 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

24 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

4 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

5 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

6 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

17 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

19 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

20 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

22 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

23 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

3 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

8 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

9 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

12 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

13 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

16 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

18 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

21 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

Code éch.
Méthode Ridascreen Salmonella Méthode de référence NF EN ISO 6579 (2002)

RVS MKTTn
Résultatlect. visuelle ou

Résultat test XLD Hekt. Hekt.
valeurs D.O.

-

-

Résultat XLD Hekt. XLD

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Laboratoire G

Flore totale : 100 CFU/mL

1 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

2 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

7 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

10 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

11 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

14 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

15 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

24 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

4 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

5 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

6 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

17 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

19 Nég. - - Abs. + + + + Prés.

20 Nég. - - Abs. + + + + Prés.

22 Nég. - - Abs. + + + + Prés.

23 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

3 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

8 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

9 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

12 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

13 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

16 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

18 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

21 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

*pour les échantillons 19, 20 et 22 , le test Elisa a de nouveau été réalisé à partir du bouillon de préenrichissement conservé à 4°C.
Un résultat positif a été obtenu au test et l'isolement à partir du bouillon Salmonella a mis en évidence la présence de colonies 
caractéristiques sur les géloses sélectives

Code éch.
Méthode Ridascreen Salmonella Méthode de référence NF EN ISO 6579 (2002)

RVS MKTTn
Résultatlect. visuelle ou

Résultat test XLD Hekt. Hekt.
valeurs D.O.

-

-

Résultat XLD Hekt. XLD

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

-*

-*

-*

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Laboratoire H

Flore totale : 10 CFU/mL

1 Nég. - - Abs. - - - - Abs.

2 Nég. - - Abs. - - - - Abs.

7 Nég. - - Abs. - - - - Abs.

10 Nég. - - Abs. - - - - Abs.

11 Nég. - - Abs. - - - - Abs.

14 Nég. - - Abs. - - - - Abs.

15 Nég. - - Abs. - - - - Abs.

24 Nég. - - Abs. - - - - Abs.

4 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

5 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

6 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

17 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

19 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

20 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

22 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

23 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

3 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

8 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

9 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

12 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

13 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

16 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

18 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

21 Pos. + + Prés. + + + + Prés.
Test Ridascreen réalisé à l'aide d'un automate

Code éch.
Méthode Ridascreen Salmonella Méthode de référence NF EN ISO 6579 (2002)

RVS MKTTn
Résultatlect. visuelle ou

Résultat test XLD XLT4 Hekt.
valeurs D.O.

0,129

0,100

Résultat XLD Hekt. XLD

0,096

0,067

0,082

0,087

0,096

0,079

3,424

3,356

3,442

3,442

3,430

3,465

3,471

3,423

3,408

3,343

3,430

3,431

3,431

3,522

3,399

3,402
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Laboratoire I

Flore totale : <100 CFU/mL

1 Nég. / - Abs. - - - - Abs.

2 Nég. / - Abs. - - - - Abs.

7 Nég. / - Abs. - - - - Abs.

10 Nég. / - Abs. - - - - Abs.

11 Nég. / - Abs. - - - - Abs.

14 Nég. / - Abs. - - - - Abs.

15 Nég. / - Abs. - - - - Abs.

24 Nég. / - Abs. - - - - Abs.

4 Pos. / + Prés. + + + + Prés.

5 Pos. / + Prés. + + + + Prés.

6 Pos. / + Prés. + + + + Prés.

17 Pos. / + Prés. + + + + Prés.

19 Pos. / + Prés. + + + + Prés.

20 Pos. / + Prés. + + + + Prés.

22 Pos. / + Prés. + + + + Prés.

23 Pos. / + Prés. + + + + Prés.

3 Pos. / + Prés. + + + + Prés.

8 Pos. / + Prés. + + + + Prés.

9 Pos. / + Prés. + + + + Prés.

12 Pos. / + Prés. + + + + Prés.

13 Pos. / + Prés. + + + + Prés.

16 Pos. / + Prés. + + + + Prés.

18 Pos. / + Prés. + + + + Prés.

21 Pos. / + Prés. + + + + Prés.

Code éch.
Méthode Ridascreen Salmonella Méthode de référence NF EN ISO 6579 (2002)

RVS MKTTn
Résultatlect. visuelle ou

Résultat test XLD Hekt. Hekt.
valeurs D.O.

-

-

Résultat XLD Hekt. XLD

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Laboratoire K (résultats non pris en compte)

Flore totale : 90 CFU/mL

1 Nég. - - Abs. - - - - Abs.

2 Nég. - - Abs. - - - - Abs.

7 Pos. - - Abs. - - - - Abs.

10 Nég. + + - - - - Abs.

11 Nég. + + - - - - Abs.

14 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

15 Nég. - - Abs. - - - - Abs.

24 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

4 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

5 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

6 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

17 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

19 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

20 Pos. + + - - - - Abs.

22 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

23 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

3 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

8 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

9 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

12 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

13 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

16 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

18 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

21 Pos. + + Prés. + + + + Prés.
Test Ridascreen réalisé à l'aide d'un automate

Code éch.
Méthode Ridascreen Salmonella Méthode de référence NF EN ISO 6579 (2002)

RVS MKTTn
Résultatlect. visuelle ou

Résultat test XLD Hekt. BGA
valeurs D.O.

-

-

Résultat XLD BGA XLD

+

-

-

-

+

-

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Laboratoire L

Flore totale : < 1 CFU/mL

1 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

2 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

7 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

10 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

11 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

14 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

15 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

24 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

4 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

5 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

6 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

17 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

19 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

20 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

22 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

23 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

3 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

8 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

9 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

12 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

13 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

16 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

18 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

21 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

Code éch.
Méthode Ridascreen Salmonella Méthode de référence NF EN ISO 6579 (2002)

RVS MKTTn
Résultatlect. visuelle ou

Résultat test XLD Hekt. Hekt.
valeurs D.O.

-

-

Résultat XLD Hekt. XLD

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Laboratoire M

Flore totale : < 1 CFU/mL

Chrom ID Chrom ID Chrom ID

Salmonellla Salmonellla Salmonellla

1 Nég. - - Abs. - - - - Abs.

2 Nég. - - Abs. - - - - Abs.

7 Nég. - - Abs. - - - - Abs.

10 Nég. - - Abs. - - - - Abs.

11 Nég. - - Abs. - - - - Abs.

14 Nég. - - Abs. - - - - Abs.

15 Nég. - - Abs. - - - - Abs.

24 Nég. - - Abs. - - - - Abs.

4 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

5 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

6 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

17 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

19 Nég. - - Abs. - - - - Abs.

20 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

22 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

23 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

3 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

8 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

9 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

12 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

13 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

16 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

18 Pos. + + Prés. + + + + Prés.

21 Pos. + + Prés. + + + + Prés.
Test Ridascreen réalisé à l'aide d'un automate

XLD XLD
Code éch.

Méthode Ridascreen Salmonella Méthode de référence NF EN ISO 6579 (2002)
RVS MKTTn

Résultatlect. visuelle ou
Résultat test

valeurs D.O.

0,06

0,06

RésultatXLD

0,059

0,06

0,061

0,081

0,054

0,072

3,305

3,379

3,407

3,474

0,053

3,394

3,408

3,377

3,464

3,493

3,429

3,381

3,530

3,372

3,386

3,526
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Laboratoire N

Flore totale : < 10 CFU/mL

1 Nég. / - Abs. - - - - Abs.

2 Nég. / - Abs. - - - - Abs.

7 Nég. / - Abs. - - - - Abs.

10 Nég. / - Abs. - - - - Abs.

11 Nég. / - Abs. - - - - Abs.

14 Nég. / - Abs. - - - - Abs.

15 Nég. / - Abs. - - - - Abs.

24 Nég. / - Abs. - - - - Abs.

4 Pos. / + Prés. + + + + Prés.

5 Pos. / + Prés. + + + + Prés.

6 Pos. / + Prés. + + + + Prés.

17 Pos. / + Prés. + + + + Prés.

19 Pos. / + Prés. + + + + Prés.

20 Pos. / + Prés. + + + + Prés.

22 Pos. / + Prés. + + + + Prés.

23 Pos. / + Prés. + + + + Prés.

3 Pos. / + Prés. + + + + Prés.

8 Pos. / + Prés. + + + + Prés.

9 Pos. / + Prés. + + + + Prés.

12 Pos. / + Prés. + + + + Prés.

13 Pos. / + Prés. + + + + Prés.

16 Pos. / + Prés. + + + + Prés.

18 Pos. / + Prés. + + + + Prés.

21 Pos. / + Prés. + + + + Prés.

Code éch.
Méthode Ridascreen Salmonella Méthode de référence NF EN ISO 6579 (2002)

RVS MKTTn
Résultatlect. visuelle ou

Résultat test XLD OSCM II Hekt.
valeurs D.O.

-

-

Résultat XLD Hekt. XLD

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Laboratoire O

Flore totale : < 10 CFU/mL

1 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

2 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

7 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

10 Nég. / / Abs. + + + + Prés.

11 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

14 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

15 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

24 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

4 Pos. / + Prés. + + + + Prés.

5 Pos. / + Prés. + + + + Prés.

6 Pos. / + Prés. + + + + Prés.

17 Pos. / + Prés. + + + + Prés.

19 Pos. / + Prés. + + + + Prés.

20 Pos. / + Prés. + + + + Prés.

22 Nég. / / Abs. - - - - Abs.

23 Pos. / + Prés. + + + + Prés.

3 Pos. / + Prés. + + + + Prés.

8 Pos. / + Prés. + + + + Prés.

9 Pos. / + Prés. + + + + Prés.

12 Pos. / + Prés. + + + + Prés.

13 Pos. / + Prés. + + + + Prés.

16 Pos. / + Prés. + + + + Prés.

18 Pos. / + Prés. + + + + Prés.

21 Pos. / + Prés. + + + + Prés.

Code éch. lect. visuelle ou
Résultat test XLD

Méthode Ridascreen Salmonella

valeurs D.O.

Méthode de référence NF EN ISO 6579 (2002)
RVS MKTTn

RésultatXLD Hekt.Hekt.

-

OSCMII Résultat XLD

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Annexe 9 

Calculs du degré d’accord 

Niveau de contamination L0 
Laboratoire Nombre 

de positifs 
Probabilité 
de positifs 

Probabilité 
de paires de 
positifs 

Probabilité 
de négatifs 

Probabilité 
de paires de 
négatifs 

Probabilité 
de paires de 
résultats 
identiques 

A 0 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 
B 0 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 
C 0 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 
D 0 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 
F 0 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 
G 0 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 
H 0 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 
I 0 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 
L 0 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 
M 0 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 
N 0 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 
O 0 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 

Moyenne 1.00 
Calcul du degré d’accord pour le niveau de contamination L0 pour la méthode alternative 

Niveau de contamination L0  

Laboratoire Nombre 
de positifs 

Probabilité 
de positifs 

Probabilité 
de paires de 
positifs 

Probabilité 
de négatifs 

Probabilité 
de paires de 
négatifs 

Probabilité 
de paires de 
résultats 
identiques 

A 0 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 
B 0 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 
C 0 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 
D 0 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 
F 0 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 
G 0 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 
H 0 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 
I 0 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 
L 0 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 
M 0 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 
N 0 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 
O 1 0.13 0.02 0.88 0.77 0.78 

Moyenne 0.98 
Calcul du degré d’accord pour le niveau de contamination L0 pour la méthode de référence 
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Niveau de contamination L1 
Laboratoire Nombre 

de positifs 
Probabilité 
de positifs 

Probabilité 
de paires de 
positifs 

Probabilité 
de négatifs 

Probabilité 
de paires de 
négatifs 

Probabilité 
de paires de 
résultats 
identiques 

A 8 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 
B 8 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 
C 8 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 
D 8 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 
F 8 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 
G 5 0.63 0.39 0.38 0.14 0.53 
H 8 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 
I 8 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 
L 8 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 
M 7 0.88 0.77 0.13 0.02 0.78 
N 8 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 
O 6 0.75 0.56 0.25 0.06 0.63 

Moyenne 0.91 
Calcul du degré d’accord pour le niveau de contamination L1 pour la méthode alternative  
 
Niveau de contamination L1 
Laboratoire Nombre 

de positifs 
Probabilité 
de positifs 

Probabilité 
de paires de 
positifs 

Probabilité 
de négatifs 

Probabilité 
de paires de 
négatifs 

Probabilité 
de paires de 
résultats 
identiques 

A 8 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 
B 8 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 
C 8 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 
D 8 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 
F 8 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 
G 8 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 
H 8 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 
I 8 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 
L 8 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 
M 7 0.88 0.77 0.13 0.02 0.78 
N 8 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 
O 6 0.75 0.56 0.25 0.06 0.63 

Moyenne 0.95 
Calcul du degré d’accord pour le niveau de contamination L1 pour la méthode de référence 
 
Niveau de contamination L2  
Laboratoire Nombre 

de positifs 
Probabilité 
de positifs 

Probabilité 
de paires de 
positifs 

Probabilité 
de négatifs 

Probabilité 
de paires de 
négatifs 

Probabilité 
de paires de 
résultats 
identiques 

A 8 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 
B 8 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 
C 8 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 
D 8 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 
F 8 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 
G 8 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 
H 8 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 
I 8 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 
L 8 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 
M 8 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 
N 8 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 
O 8 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 

Moyenne 1.00 
Calcul du degré d’accord pour le niveau de contamination L2 pour les 2 méthodes  
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Annexe 10 

Calculs de la concordance 

Niveau de contamination L0 
Laboratoire Nombre de 

négatifs 
Paires inter-laboratoires 
avec le même résultat 

Nombre total de paires 
inter-laboratoires 

A 8 704 704 
B 8 704 704 
C 8 704 704 
D 8 704 704 
F 8 704 704 
G 8 704 704 
H 8 704 704 
I 8 704 704 
L 8 704 704 
M 8 704 704 
N 8 704 704 
O 8 704 704 

Total 8448 8448 
Concordance 100% 
Calcul de la concordance pour le niveau de contamination L0 pour la méthode alternative 

Niveau de contamination L0 
Laboratoire Nombre de 

négatifs 
Paires inter-laboratoires 
avec le même résultat 

Nombre total de paires 
inter-laboratoires 

A 8 696 704 
B 8 696 704 
C 8 696 704 
D 8 696 704 
F 8 696 704 
G 8 696 704 
H 8 696 704 
I 8 696 704 
L 8 696 704 
M 8 696 704 
N 8 696 704 
O 7 616 704 

Total 8272 8448 
Concordance 98% 
Calcul de la concordance pour le niveau de contamination L0 pour la méthode de référence 
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Niveau de contamination L1 
Laboratoire Nombre de 

positifs 
Paires inter-laboratoires 
avec le même résultat 

Nombre total de paires 
inter-laboratoires 

A 8 656 704 
B 8 656 704 
C 8 656 704 
D 8 656 704 
F 8 656 704 
G 5 434 704 
H 8 656 704 
I 8 656 704 
L 8 656 704 
M 7 586 704 
N 8 656 704 
O 6 512 704 

Total 7436 8848 
Concordance 84% 
Calcul de la concordance pour le niveau de contamination L1 pour la méthode alternative 

Niveau de contamination L1 
Laboratoire Nombre de 

positifs 
Paires inter-laboratoires 
avec le même résultat 

Nombre total de paires 
inter-laboratoires 

A 8 680 704 
B 8 680 704 
C 8 680 704 
D 8 680 704 
F 8 680 704 
G 8 680 704 
H 8 680 704 
I 8 680 704 
L 8 680 704 
M 7 604 704 
N 8 680 704 
O 6 524 704 

Total 7928 8848 
Concordance 90% 
Calcul de la concordance pour le niveau de contamination L0 pour la méthode de référence 

Niveau de contamination L2 
Laboratoire Nombre de 

positifs 
Paires inter-laboratoires 
avec le même résultat 

Nombre total de paires 
inter-laboratoires 

A 8 704 704 
B 8 704 704 
C 8 704 704 
D 8 704 704 
F 8 704 704 
G 8 704 704 
H 8 704 704 
I 8 704 704 
L 8 704 704 
M 8 704 704 
N 8 704 704 
O 8 704 704 

Total 8848 8848 
Concordance 100% 
Calcul de la concordance pour le niveau de contamination L2 pour les 2 méthodes 
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